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A.. Charaktaryatyka prxyrzudu. 

Zastoeowanl#. 

2. Ohftrakt6ry«tyk« og61n», 

3. Dane teohnloznt, 

D. Inatrukcja obalugt* 

1« Watfpn® ozynnoAol przygotovawoxa • 

2* Opia organ6w regulacji, aygnalizaaji 1 przyl^oxania* 
3« Podstawowa tnformaoja o obaludzt. 

I • 

C • Op i a ukladdw • 

1, Scliemat blokowy 1 tz&e&da dzialania osoyloakopu* 

2« Vzmacniacz odoliy Ionia pionowego. 

3, Uklad wyxwalania i ganerator podatawy osaau* 

4. Vzmaoniaoz odobylanta poziomego, 

5 # Uklad roz*a4niania lampy oaoyloakopowe J# 

6 # Zaailaoz oaoyloakopu* 



D. Spio element 6 * 
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A. Chnraktorystyka przyrzqdu. 

* • ? ' l Tto 3 r>«. nn 

UwuK^alowy o.eyloskop .l„Utro„lcv„ y tyP W- 5 ,6A J„„t p„ y _ 

” " Dr/ ‘ lj ‘'’ r0 umo».ll w l 0 .j n „ yin „ r . oy , yJn . po . 

niAry, o.morvnojo 1 prz.bic,*. .l„, try CTUyoh po _ 

vtnr-/.alnyoh i niepowtarr.alnych w paini® 0 - 25 jai*. 
l.\lo wj^ilary i oi^iar, duta odpomo66 na ¥ihrao>, wntrz^ty 
1 wpiywy kJ.imatyov.ne po^alaj^ na etoeovanie przyrzqrtu v l a - 
boratorlach naukowo badawozyoli jolt 1 v eerviaaeh aprz^tu 
elektronioznoco. 



2 - ^ inrH ♦"vyntyV.g o r .6lna - 

irr-516* Jest v.bvirlownrvy v oparoiu o tranzyatory 1 uklady 
acalone TTL, v.aailanym z oioci pr^du przenlennoco 220V. 
tfypo®a*ony Jeat w Jednoa trumienlcwii lamp? oaoyloskopov* o 
nnpiyoiu prxyo iiieava Jr,cyra ol olo 4 kV. 

Syotom odchy lanla piouowe^o vyposaZony Jeat w dwuknnalovy 
axorokoj.ao; lowy vxmncniacz z prv.e Iqcznlkieni olektronicznyTe, 
umo21iwiaj 1C yni Jodnocze ;nla obrazowanie dwu przebiei;6w. 
Prtelqozonia kanal6%r mote by6 przomlenne /ALT/ lub n alol:ane* 
/CllOFP/ z czya totliwo4ci^ okolo 200 kJlz z vy C aszanieia zakli- 
oeu przelqozania na ekranie. MoZliwa Jeat praca Jednokanalo- 
wa oraz tzw. praca rdZnioowa. Przelejoznik polaryzacji znajdu* ^ 
Jqoy aiy w kanale A umotlivia obrazowanie auoy i rbZnicy 
przobie C 6w po JawiaJuoych si? na wejAoiach A 1 B. 
Charftlctoryatyki obu kanaldw identyozne. 

Oacyloskop umoiliwia prao§ w ayatesiie X-Y. VejAoie X na ply- 
tlci odchylaj^oo poziomo Jest dokonane poprzez wej&oie kanalu 
A» a wejAoie Y na plytkl pionowe poprzez wejAole kanalu B« 
Sycnal wyzwalaji^cy moZe by6 prxekazywany oaobno z kanalu A 
i n oraz przetniennie z obu kanai6w A 1 B 00 umolliwla e ta- 
bling obrazowanie dwu przebioc6w o r«Sinyoh. cz$ a tot liwoAoiaoh. 
Pods taw a ozasu znwiera eenarator napi^oia pilokaztal tnego v 
Ut6ry zezvala na trzy rodzaje praoy podatawy ozasu. 
oiliwa Jost pruca uorranlnio vyzwalana, autoroatyoznie vyzwa- 
lana 1 wy^walana Jednoraxova. 




I 
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P od 

Vyzwalnnie automfityo7.no poloe* nB tyxn * nlf 

sygualu wyzMalaJucof-o, podstawn c* ^ ©7^" totllw 0! ^ oi ^ 

a napipoie odchylaj^e" Joist gonorow Ba podstowy c 7 .n« 

lo*n* od znUresu ozaa/c ^.1^1 pr *y n*S~*W* 

joot intenaywnie —a na ^an p „ j8 ^-^ 

L ~ cH cWon /O.l/u-/-/. * -tajo -1. ~ 

X., wy*wal«Jf*o«CO r~r*-J S **“ po.lo-u 1 

lnll x», * -*«-»«— rOC :^t»t — j6St 

Pray wyr.walonlu J.dn.r.a.«rm ^ ^ bie C u roboca. C o. 

aamoozynnla blokowany P " p o odbXoKmnmlu 

No.tCPny bi. e robocay .<•« J owo j . # 

c »«r..or. przyoKXW™ »“ P 1 ^ clmr „ktery*u j. .1* d " 4< » 

-yawalbbia pod.tawy cia±a „l .,...*11"-^. 

XoXoX. ora. -roao ^ 

„i. Han ipulaoja P«y ■‘» bl „. t .l.»ia polaryaaoji in,pul. u 
iih tnXcnio poaio,„u le 

.y^-Xaj.oOCO. yawn, trar,. ° * pion «,.e*. ™nc*Xiwia to 

plpraaa K— * “ ,y /cm . 

prBCP =-. oa..loiol«Pnt od 2 m /° pr.yoi.ku no pXyci* c M . 

lowej. peini^ atabiXiaaoJ, eXektroniozn, 

O.cyXoskop vypo.a±°ny J i dzl,KX team jo C o dzlaXanlo 

" — 

kich ^jranicach. 
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3 * £2H° to chntczna . 

3.1. L-nra_oac i lorkopov,n. 

- typ 

- produoont 

- atrumleni 

- ^rodnloa ekranu 
“ pole p ami or owe 

- rodzaj ekranu /fonfor / 

napl^oie przyepieaza Jqoe 

- skala pomiarowa 

- Crubo46 linii 



- B13S52 

- HFT /NRD/ 

1 

- 13 ora 

- 6 cm x lO om ! , 

P31 tj. pofiwlata 6rodnio- 
kritlca lub P7 tj. dlu G a 

- 3,7 kv 

- zevm^trzna | 

- 0,5 mm '« 



3-2.1. Rodzaje odchylania. 

- jednokanalowe a vojioi. 4 lub o eJ4ola D< \ 

- dwukanaiowa pr„r„l en », u e podotowy ozaou. 1 

- dwuktmaXowa *.l.R me . . o*,.totXivoi o±. okolo 200 kllz, 1 

r inicowe z raozllvoiol. obrazowania aumy Xub rdtnlcy \ 
przebieg 6 w na wej^oiach A i B. 1 

3.2.2. ZaXrea kaXlbrowaayoh w.paiozynalkiw odchylania od 2 aV/oa \ 

do SV/cm przel^ozanyoh w sokwenoji 1 - 2 - 5 . \ 

3.2.3. Uohyb pods tawowy wap^lozytmlka odohylanla - 3 %. \ 

3.2.4. Uohyb llniowoAci - 5 %, \ 

3.2.5. Uohyb .oboozy vrynikly ze zraiany temperatury i napl^oia | 

zasilajqoego w granloach znomionowyoh warunk 6 w pracy 1 

1 *. | 

3.2.6. Dryft t^rwlozny kr 6 tkoolsreeowy - Q. 2 mV/ . /dla 2mV/oin/ 

dlugookrasowy - .ir, 3 mV/h /dla 2 mV/o»/ 

3.2.7. Zalcros plynnoj regulaoji wzmocnie- 



1 - 2,5 




I, r = — ^ 

& > 



DT - 5 l6A,# : 

, j. ±-puX.o Wtt 

CliaraK t or y a t y kn c*f«*° tliw 2 mV/o« do 3 V / C,n * I 

przy wBpAlozynnikaoh odchyl**' 1 _ 8 MIIx 

_ i 7 .orokoi 6 r— .nan,lonowe fi o . 13 »«- 

. «zorokoi 6 - « Ml * 

_ BZQ roko^ pa*™* “ 3dD - ,4 n " 

_ cza. ™ raat ^* dB pr*y -Pr***°ni« 

_ szor oko£«5 pa»"»a J 



* •<»»** “ c 1,10 

- zwisy 

- xwlmy natal on* 

_ przaros ty 

3.2.9. rrzcau« pionowy P lamki 
_ xakrfl* 

- uchyb liniowoAci 

w zukroaio makaymalnetjo *** 1 *'^ 
hm „ r. R kro9l« znamionowaj vy* 0 /' 0 

po la pomiarowego 

. w pl yw »a odpowiedi i-npul-ow* w 

kr-.i. znanionowB J -y.oko4ci P° 
pomiarowetso 

3.2.10. Im,^ancjavej4cio». 

3 * ' Vienna uklad6w 

3.2.12. Oddsl-ly"" 1 * WI 



_ 1 0Hai-a5MHa 

- 3 ^ 

- 3 * 

- 5 * 



. 1 10 on 



- 5 * 



- 2 * 



- 6 * 



Mffi//24 P r 



- 250 V 



„,v od.prz»*.nla vyavalania 

- -»P <ilo ' iynn odchylani. 

xeHn«t rxneS ° - 60dD 

plonovago 

. ^ nlk od.przetc^la 

- " P *rS B 1 na odvr6t przy rod.aju 

hz clfde® o x 

praoyJ 

lub dwukanalowaj 

a j # dnokabalowej _ 60dB 




HS 5 



or - 5i6\. 

- tluml.nl. aycn.lu v»p61„. G o p „ y ^ r4 , nloouM 

a. na zakrosaoh 2 nV . 50 mV/om _ t _ 4o 

b. na pozoatalych zakraaaoh _ t ~ 5Q 



3.2.13. MaX.yn.my . rcMl „„ p Alny , .y C n.l o ozy.tot ll.. 4o l 1 



3.2.14. Przesunl^oi* ozaaona mi^dzy k ana lam i. 
AID 

3*3. l^od a tawn czaau. 

3« 3» 1 . Ilodzaja praoy 



i napieclu potrzobnym do izy- 
b lean la na dtutym zokrasle V /cm 
obrazu o wya. 6 on. 



3*3*2. Zakreay kalibrowonyoH way6lozynnik6w 
ozaau 

3*3.3* 7,akr*a plynnaj ragulaoji wapdlozynnikdw 
czaau 

3-3*4. Ucliyb pedstnwovy wap. czasu 
3*3*5* Uohyb liniowoAol wap. czaau 

3.3*6. Uohyb loboczy vynikiy z© zniany tempa- 
rntury ctoozenia 1 napi^oia zaailajt*- 
o*qo w gran leach znamionowych warunkdw 
praoy 

3.3*7. Ekapanaja yozoi^gu 

« zskroH 
- uohyb 

• uohyb na zakr« a la 0,1 yuS/om 

• iiniowo^A 



- 3 »S 



i 

• wyzwnlnna, 
autonatyoznia 1 
wyzwalana, 
Jadnorazowa I 

• 1 S/on do 0,1 1 

^o/cn w eekwen-l 

ojl 1-2-5 

- min. 1 - 2,5 



- 5 i» v za kraal* 
0,1^,uS/om 



- *5 /oaa*/ci*xO,2yl 

- 3* 

• 3% 

- i0% a* z&kr«*i* 
20 iiS/om 



r 




V rO 

-- . 



DT - r *6 A. 



3.4. §£®£iii5£24te-2---2-" 

3.4.1. Rocizaj •tab±li*«oJl 



vyzwalania 



_ WOVn?trin * 

3.4.1. RocSzaJ «t«b±l±*aoJl 7 . flW ne^ 7 ' no ) 

. ;■ } 

3.4.2. Zr<Sdlo wyzwalania wevriptr^no * kona * t 

. tf ne z obu Icfumlow 
we wnptr?n® J 

" I 

*.l, .1..1 — U-Wi. I 
_„ trrn e »*!>"" 1 °y«n R - 1 

zowntti 

tetnii , l 

z e«. g trzno *n*T* .ygnc j 

la«ni. | 

/ w nun.' wy«. obrav.u/ 

3.4.3. Pr4c '"7r!«'>l«5 u 

/»•* uy.Bl.dt* »■ ****** “ A lub B - 5 wyo .obraJ 

- pray wyzwalaniu *y**° « icnna u zu dla 100 kllj 

110 mm dXa 
25 MHz. 

_ 5 mm dla 

. pr2! y uyyualanlt , 00 

/. _ w?.rl?^ u ntt kaztalt 

M, .j— >«“ 

.«..«/ .oo»„ 

- “ ““*“ w ' v 7 

• 5C* 0 - 30 MK* 

I 20 Hz - 30MHz 

20Hz - 50kHz 

- 3-^ 30 kHz - 30M “* o oze . t otliuoAoi Bleoi Mail* 

_ 50Hz wyzwalftni® nap $ 

^° 0j dolna ozo»totlivoA6 wyzva, I 

, ull1aniu automatyoznym dolna V 

Uwaeat Przy wyzvalani 

lenla vynosi 30 Hz. 



zaoiij 



3. ‘♦.6. Zalures ro C ulaoJi poziomu 

- pr*y wyzvalaniu wom^trznyn - t 8 cm \ 

- Przy wyzwaianiu zevn^rzny™ - 2.3V 1 

<ljV 1 25V z tlumiiciem 1 

3.4.7. Maksywaln® napl^ol* wojAolowe 

- przy odchyloniu zawn^trznym _ 100 V i 

3.4.8. Impodanoja veifioiowa 1 wO + + 

- 1 2 % 30p t 10 % 

3-5. O^ylanie ? ozio m o przez kanal A. /praoa X . Y/ 

3.5.1. Vsp6lozyimtki odohylanta , mV , 

T * 2my /°« do 5V/om przo- I 

Itvozono w aokwoncji 1 
1-2-5 \ 

3.5.2. Clmraktor-ys tyka 1 odpouied* l. pu i. OKa 1 

przy 8 cm BzorokoSoi ekranu, \ 



- BzorokosSd pasma 3dD 

- ozaa naraatania 

- przo roe ty 

- zwisy 

- zviay ustalono 



-1,5 MHz 

- 240 nS 

- 10 % 

5% 

- 15% 



» -a* 

~ inno znieksztaloonie impulse - 5 £ 



3.5.3. Pr.esunl S oi e fa,.o», ay„t™u X « cltdeo ayot emu Y p rIy 

f a 50 kllz jO 

3.5.4. Maksymalno napl^oie wejioiowe 250V 
3*5.5. Przoouv plomki 1 to cm. 

3.6. Zeyng trzna modulacja jaano^t . 

3.6.1. Zakres cz?a totlivo^oi modulcwania- 0 - 30 MHz 

3.6.2. Minimalna napl«ole wywolu^oe modulaoje - IVpp 

3.6.3. Impedanoja wej^oiowa 20 k&//22pF 

3.6.4* Dopuetzczaln© napipoi© wejAolowe 2QVpp 
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_ 2 Idl* 



3.7. Knllbrator . 

3.7.1. llod«aj kallbratora 

3.7.2. Czps totli*oi6 napivoi* kali- 

_ 2 Idl* 

brwJ*io«so 

3.7.3. ¥i«JLko*6 napifoia wyj4oiow*f;o IV 

3.7.4. Uchyto roboory wynikly *« utmicu» 
tainparatiury etoo*«nla 1 

cl« 9!a«ilaJ<*ooffo w erronloaob 

anamloiiowyoh warui*k«5w praoy 



, r utor fall pro*tol«|tn*jl 



3.7.5. I«|>a<lBnaja vyjioiow** 
3 . 6 . Lokall*«oJ« ■tru*i«.ii< 



- 200 SI 

_ aprowadza prirobtat: v o*>r t b 

•kranu n ia*aio*«l* od u.tn. 

tf l«nia wnaystlcloH roetu* CJ , 



- 3Vpp 



3.9. Vy l^ola n antp 6 pow-^jUoaaroh 

3 . 9 . 1 . Nap J pal* pllokaataltn* pod- 
•tawy oaa«u 

3.9.2- Napiffoio pro* toki*t**o uklad 
btamki podatowy oanau 

. « 3Vpp 

/<fodatnio/ 

3.10* Zftf 13 a 11 . .4* 

_ pradu pr*omlonn®co 

1 10 1 ir6dlo *aallania 

3 ,g«.^. ^ 22 OV 5 OU* 

3.10.*. 2-Ur-. «»pi.A — ' 1 ! 

3.10.3. Moo «p»tr*.bo„a„. - 1 ,OV * 

. .. ir.ninkl * -• - ^-^A- 06,00 



. z^.. t.m. P ««ur * S “° ♦ 4 °°° 

_ Ktl«ot n o<«S .leif-ln. . lot do 80* 

Taiaranoja vartorfoi nap i pci® 

* J . t 1<«t tj- dl« wart. 



• 14-OVa. max. 
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XXSTRVKCJA ODSL-UtSI. 

Wstrpno czynnoiot pr^vcP 1 - 0 ^^ 0 -'— j 

Ochrona i-rz£d_ijorn*onion. , 

iooi el ek*ryo*n® J * 

O.oylO.kop -inlcn by* otoaovono ■*"* 

w ktAroJ jako oclirona prz*» 

uKiemionie lub ^rowanlo. z «lcoAc*°ny vty„ 

osk4 2 bl.cunou, * «*oJ.skie lfl c«ony « “ a «* 

Zaciak ten *in±e» by6 ******* atOBOHa6 „*ie*y *y*9 koloJ 

przyrzqdu, a do te C o polijozen « - to *otmnie Zyly w koloi 

„ ,l„lo„. C o. C.o- * ±9 

raso binlym- , prasod JjiorwBxyu Kai n . 

Stan ./. PO t^noporoio .p ar „ 

0 talovrnni° ra sP aratu oro/ ' 5 . t>r? eprouadxi 6 oiaomi® 

tu 1 p, v^uni. wtyaanx. ^ZZlZl « 

-rznrt, badaji^o prato.1*«l« " w pr ^*rvrpl3io »* plyai« 

Ktyczco, o zociskieta "doi. * * witl na byA bi« Wlfrkaza 

o,olow eJ . Oporno^ te C o prxej^oia vinn 

nit 1 Si • , . ,, 

,. flI . ODU w ponio«*c*oniach wllaotny ch | 

nnirnnin: ^ — 7 

LH““f -*««- — " lenl - oc “’ 1,01,0 

JO , p«yr^ du - 

1o prB( . y c*y p-—m ‘ >laolovy “ I,,oatQn * 

w ozaai ° P y . 1m ,„ 0 prgn^d winien by6 obudowany, 

Joot a© » -- —°d^ooL. «. . 0 , 0 . 

“ <PUhy ° y Z r lZ lob «*mlpul<W wyl,o,niklom na P l C oU . U J 

in: n— m. - -*-* > 

*tykoweG° in* talocjl zaoila Jqcs j , 

„„ o.oyl°»kopu wlnny by.- pr*<>provad,cn. 

l,8 ” lkle "Zd Lornopy X prseploan.1 b.x P l.czorf» twa 1 hl el 

dla urz „d*oA oloktryozuyoh 1 po.iadajqoy od po . 

^iodnio io.alifikao.jo. 



Ttf) 



Ir r - 5i6\. 



^Btaiovnnie^oaoyloBkogu. 



O-oyloakop W lnta„ byd ln »talouemy w pomln \ 

Tc :r:;;c:n m; - - — • ■ " n::nri 

— - — ;;r:r;:; r°'™ -*• 

-*6w oraz pylu. ^ficyoK par 1 CR | 

• Onoyloakop vinlen byA uatawlony na atol 0 ^ 
lub podlodze v kaftdoj pozyoji, ale rile ^ 

na Mt «Wy 1 vtbraojo. Promienio slono Saxony j 

padaA bazpoArodnio na ekran 1 nio powimiy 

a BkrQn lamp y OBoyloakoyoweJ. 

Przyrzqd praouje w ka^do i POIEYO » 4 „ 

»t« 4 y rqozka ruohotna. * ««taleni a pozyoji j 

- Przy pracy w pobH* u stlnyoh nAl \ 

dodatlcowo uziemlA osoylo.kop. ryoznycU zaleoa oi 9 , 

Rokll™ty,aoj, „ i9 K<h , OM . p i 

tranaportowany lub Tvr*reir-.v>«^ yi - e a oyi | 

P any lub przeohovyvany v warunkaoh znacznia rAi- \ 

nlqoyah 0I9 od wariinkAw praov a 1 

praoy, a sadaszcza w zbyt du±«1 1 

wilcotnofioi lub W zb yt niakiaj tomperaturze. 1 

R«kllmatym Ja .provadxa .1, do poxoa tawionia prxyxx^du . \ 

« etanlo •jK.mia^oy* Wmi . Eorma3llych varunl;6w . | 

'•“* " a0h0dV ' 1 ° bi ' ,S - ** P-yr„d ^ajdcvall ol, . var,m- 

kach prxokxacaajqoych Gronlozn. oaronUi klina t y o,ne /t— ' 

P6ratUIT P0 " lieJ - ,5 C WJ + 35 °C ooa, vll C otn„« \ 
vrxGlfdna od 9 0% pxz y * 3 o O 0/ roklimatyzao j, nalody 

pr,odlu,yi do S 4 eodxin 1 s t ar a6 ,t t uMioicii prz^d w 
po,nio3zc,enlo prx.vl.vnyn, 2al ao ,ony po roklinatyxaojl 
prxyrzdd, bal.iy poddai bacnej oboorwaoji prxox okolo 
1 god*. V tyn oxasio nadmlar vll C otno*oi molo apowodova6 
u.xkodxsnl. nlektfiryoh sWcnt 4 v, a zwla.xoza roxyotorAv. 
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'1 1 

1 B -3- ! 



11LB 



,>nOZBDl<*-« 



4 

1 - D1318 - Bycnalizaoja atanu zalQ czen ® k j. B wi»e« powoduj® | 

! - PKI 30 I- wyi^oznik aifloiowyi woi<4ni9° *• 

>rl^c®eni« przyra»»<lu lani lci 

- Pr 1 1 0 1 — potencjoraetr regx>laoJ± Janno. o P 

- Pr1202— pot.ncjometr ,-eculaoJl 1M . pr 

. p r 1 203- pot „„„ jo, ac.tr- r.e« »°J o4wl „ tieni « -Kali pooiiaro*.., 

- Pr13<>5- potenojomotr re C ula ° J nhmiacoBO 1V 

- 01102 - «^«do Ky^oioKo i«i«oU 1cal±br U J*cee 

- OIWJ - €n±azdo uziemionia robooiseco A lub pl atnki j 

_ p r3 G3 - potenojometr przesuwu osa. 

w o*± poziomej pr^y pracr^- , 

. Pr 3 G2 - j.otoao jaaietr ’ ws tlo .krfoan. j„ t 

A lot, o.l X. ***> jeet 

. Dl ,o, - ZZ a-S niekalibrow^nycfa «—»— ^ 

w kcrnalo A /I»b oai X/ 

- PK103 - przelqcznilc " 

- GIOI - gniazdo wjdclow kanalu A / lub oal / 

. PK ,02 - pr-zelaozniK «jicia kanalu A/lub o.i X/. ™**-*«* 
kWita powodu Jo doMosouie eniazda 0,0, do vojS. 
old wztnacnlacza, a -TOi^i t oia opowodujo odl,o Mnl , 
cnlozda i zvarole wejAcia vzmaoniacza do «-«y. 

PH, o, - przolaoztixk rodzaju vojAoto lcar,a±u A /oai X/ 

lormalnio ayenal z eniazda CIO, podawony .loot boz. 
poArednio na wojicie uzmacniaoza. Voi£nl«cie klawt. 
„za .powodujo polqozonio coiazd.. z« vzaacniaozon 1 
przez kondensator 

. Pr3 oa - po t ono Jonio tr przoao«u oai T « kanalo B lub plaMki 
w oai pionowe J przy pracy X-Y 
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17 ' Pr3 ° 7 * nr:::*; ,rz?zr * — — ! 1 
» - - 3 . ;rc„: -r.r^, 0 , v/ ™ i 

21 - rta2 - ik w BJ , ola e" r v 1 

Ole ltlawiazo powodujo dola ° St Y/ ’ 1 ' 0l6nl »-i 

»z m ao nl „ 0 J \ ° * Gnla ”’ a «»1 do 

many. J ia w7.maoniaoz ft do \ 

22 - PK201 - prTvolqczniic rodxaju weiS oift , 5 

Normolnle sy^nal r. mi CB ” a U B ^° Bi 1 

POAraddio Z *'L7 0201 3° st W 

j cl© wssmacnlaoaj, Woi An-i . 1 

viaza apowoduj. polr.czwUe v kla - \ 

po.Mrzoz kondensator. v ' 2n 'aonlaozeml 

23 - r.202 - cniazdo uzlemienla roboozoco I 

24 - PK104 . pm„ 0 „, lk kana ; u 

ole klawieza povod» ^ A Vci6ni 1?-\ 

aie o ,80“. * -<-« v ra. 

25 - PK40,a - P”»^o^ik fOdzaju odchylani. plor,„wo c o, vci«ni e J 

apowodu jo jadnokanaiov, prac, „z nao . 
diaoza z oz^nya wojSole. A, a ni.ozyony. ™ a . ot J 

26 . PK40,d . przalaoznik rodzaju odohyiani. pionowoco, voUn lJ 

- ° kl “ Wla ' ! ' dP<»«>dujs doukanaiow, p rao? uzmaonla . 

oza z tzv. przomienuy™ p 1 -zelq 0 z aniera d o.. 

1 ko„uj, oyra 8i5 w ozaaio bie eu oowot„o G o podotawy 

czaau, 1 

27 - PK401o - przol^ozrilk rodzaju odohylania pionovoco, .ci 4nt J 
cle klawis'za spovoduje dwukanalow^ pr ao? z tzv. ! 
"eiekanym 1 * przelqczaniem kanal6w. Cz^atotllvo«6 1 
elokania wynoai okolo 200 kllz a j 



23 - r,202 




DT - A. 



_ lQnla plonowo G o, woi»nlf, 

28 — PK401o - pry.elqosen.Uc rodzaj” otli- 'J &±&± aow*» prncp wzma— 

oio klAKisza gpowoduj® fcv.w- 

cniacwi z vojrfd A 1 ^ pio nowo(;o, woifini^ 

29 - PK401b - przolfjoznik rodceaju odoHylon prac9 wzmao. 

oio RW*« apowodujo woj^oi^ 

nlaoza ® ozynnyi n woj£o±en» , 

A - , nla WG wnt?t*'« n ocro po v/oi .. 

30 - PK204a - przoiqoznik &r 6 dla wy-wa a. sl g ^ fconalu a. 

,0 

31 - PK204h - p r r.elr>e*n±k *r<Sdl« "* odby™ ,i t * aktu a . 

wci^ii?oiu klawior.a xyzwaian 

32 . PK204o - pi-v.olqomik =Sr<5 odbywa a i« * konalu B . 

4 „ ie oiu wy.val-i^^ £ ^ 

33 - PK601n - ‘ ir,Sdi0 ^ ± ., ozs ,.t„tll»o«oi, . is _ 

tflsza wy/walanie odbywa 0 x 9 

A po-rol^i.oiu kx-ri— -y-a lRai . 

— “ •« “ f 4dl ° M °^r e ^*- iA n i ,ciu kla. 

34 . ««>» . - r:^: . i¥ ,: , 

povyeiadnipoiu Wawis™ r.o *r 6 dla wy^alania , 8U . 

n^trzn©Ko» , . 

,, - PK60tc - podztoiu »rcdaiu «— H 

3 dla MyzKalanift Z ovn e trzao C o , pray W oi 6 n±etym kl«_ 

„ lt2U aycnai Je.t podalelony raay, Prz y 

wyot^cni^tyra sytjtial nie Jest dzleXony B 
36 . 0601 - cniazdo wej.cio.e ********* W "“ 

cogo . 

PK80, - przex^oznilc zmiany zakroa6w czas/cm. 

8 ? ' " . pofcenc Jometr pl^n-J — ^ 

’ 8 ‘ ffdy pokrpt lo akrpcona Jost calkovioie w prava *6*. 

CM . w 8 I rf»0.ynn±UJL caaa/cm S!| Kallbrovane . 

r .„ 0 , - aycnaliaaoja nielcalibrovanych wBp61czynaik.lv o e » <(i j 

» - Zla - — - U "- WOi<nlCOle 

■0 - VKoOZa J w tjolnym r>a 6 mie Q »« 



35 — PK601c — 



36 - G 601 

37 - PK80. 

38 - Pr801 



39 - D301 
tiO - PK602a 



przeiticzniK. ’ , 

uotoallwia vyawalauJ o aycnataml w polnyra pa«.l. 
Btotliwo^cl od prqdu ataln C o. 



; vr'i ) 
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4t - PK602b - pr CTl , olaill rod , 

— — ud . «,e7“: tiB - 

v. 0 . . ^ . yroalu f:-—- 

oa s .t ot llwo*olach », wyawalali ° 1 

42 - PK602o - pr MlBOKnik rml , aju ^12 

** a rtitr“' d o7 <nl?0i ° 

» ‘»r Bycnolu ^«al aJ , 0 . S0 ± °g ra » PM*ow. e ol 

“ 2, "“ »P»y»u oklaaowych .y™ a >r < ’ er “ 1 - > 

43 PK 602 d ™ J7 “ VV ' 0ki0h — 

43 - PK 602 d - przel^cznik rodzaju wyzval^^ * I 

44 PK70, - «•«,«*„ n.^ 7 oh ' 

- PK70, - P „ot, oralik ,„^ y polary ., aQjl , 7Gnalu 

3’ edy f kWl " 3B>t V6V0Z. 

lani. n Mtw , . „„a. taJ , c , CD 

43 «04 ' Cdy j8St —^400.0. 

* Byenali ^°J a eotowoioi podst.wy KMU do vyrv.lj 
nia prky pracy Jsdaor.aowB J. 1 

46 - PK702 . rodzaJU praoy po< „ tavy 

ty kiavi,.. pa-oduja prao9 normalllia ^ 

a ^^enttty klawiat prao, a „t omatyoffi i a vy-..., 

lan^, I 

47 - PK703 - przglqazjii k rodzaju p raoy podataay cz a .u, ^ ol( . I 

8ni?ty lamfia * Pdvodujs prao? norBlalnla lub auto J 
.matyazaio «yzv alan ,, a koiAni?ty powodu3B t „_ 

X Jednorazowii pods taw? ozaau. 

48 - PK704 - przolqoznik - przyoiak prz ye atovu 3,oy pod.taw, 

azaau do Jodnorazowego wyzwolonia. 

49 - 0701 - caiazdP vyjSciova i mpu l,u bramku J<loeeo pod0tawy 

02*BI! - 



49 - G701 



50 - G901 - eniazdo wyJ«ciov3 sygnalu pilokaztaltnoco podsta- 

xy ozaa\\. 

51 - Pr601 « potpnc Jometr rogulacji poziorau vyzwalania. 

52 - FK301 - przolt\oznik-.przycisk lolcalizaojt atrumionla na 

okronie lampy oooyloakopowa J . 




. V..P 



- Prooi 



- PK902 



- PK 901 



- LI 201 

— akola 



DT - 5 I <5 A. — ’ ^ 

zo „ U vu obr^«>. ° l>r6t po " 

- potenojometr poxloinoR® prz e»uw preoyzy Jny ( 

krQtla w cranioaoh 40 J)r!Ee suw obrazu. 

a obr6 1 duifcy vywolnje *0*' u n odohylaJ^yob. 

- przol^oznilc rodzaj u P rac ^ ^ X— Y poprzoz Icon a*, 

klawlaz W c± 4 ni®ty powodujo pr<1 ® oduJO prao} nor* I 
ly A i B, klavfiBZ vyoi*»fiT»iCty p 

malm}. ^_,_ pu , klawlaz vei„: 

- przelqoznlk ekapanaji podatawy ozaou 4 

sniety i,owod :i° r^iwL, *~ j * 

et 5 razy mnieja*y> Je den. 

pracp normals - akapanajt* *«* 3 

. , yCT ,ali™=J- *<.*.,<>-«>*» " K “ P8 “'’ Ji *' 

- »,— « c«^o B K°P-eJ; 

porniarowa na ekranie laropy 0 V 



2.2. Plvta tying /rys.2/- 

39 _ kabel aleclovry zaailajqoy 

60 - BI 30 I - bozpieozni-k . flnn i.i 

6, - G.,01 - vej^i. modulao jl tr». J J« no 



TO - 516a. 



£°a.t n w. w . lnf. r „„„, 7 

-5£5^i22il i .°£2^6v_ro2uleQ 

xrr/xrrrirrr 1 " - — 

— — — * n—r^ “r~ 



JASNOSfi /3/ 

OSTROSC /4 / * polo4onl ® ^rodkove 

/K ,, 1 polo *enlo Arodkowo 

/ 53 / przoQuvr 

P0ZX0M Ai/ 0 ^ ‘ polo4on io Arodkove 

XOM /51/ wy^aW., poloionle Arodkow* 

/44/ polaryza- 

A0 /4l/° Ja ’ laaHlaz wyoi^Gni^ty 

3/ wyzwalanlej klawlaz wclAnietv 
wEVNErrnzNE /•**»/ 9ty 



VEVNETRZNE / 33 / 4r6dlo 
CZAS/Cm / 3 7 / 

Ekapansja /55/ 



CZAS/Cm 

AUTO 



/54/ rodzaj 

praoy : klawlaz wyoiqent^ty 

3^/ plynrio j w pozycji KAL 

/46/ rodzaj od- 

ohvlania 1 klawlaz wyoiqgni§ty 
/24/ polaryzaoja 

kanalu , klawlaz vyolaenlety 
/9/ przeauw ka- 
nalu A I poloienia Arodlcowe 

/15/ rodzaj wej- 
6 oia kanalu 

A t klawisz voi 6 ni§ty 

/14/ przol^cznik 

wejAola t klawlaz wyoiqenigty 

/^/ • 50 mV /cm 

/10/ plyrmio *. KAL 

/25/ rodzaj pra- 

°y * klawlaz woiAni^ty 

/ 30 / £r 6 dlo wyzw. 

wown. • klawisz woiAni^ty 

/* 9/ j 50 raV/cm 

/*7/ plyrmio t KAL 



1 klawi6z wyol^enl^ty 
1 1 mS/om 

» klawlaz wyol^tjni^ty 



I 

i 
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H 1 kl awis® woi^nipty 
AC / 22/ rodzaj wojfiola krnialu klaW i 3 z wol^ni^ty 

O /2l/ przolqoznlk woj^oia * j 0 *oni° 6rodkowe 

/1 6/ przesuw kanalu B 

3.2. Zalgozonia^rz^zgdu. 

^ nftlo^y ! 

44 4 ale w pKv • ^ 

Po ustavlenlu or«an4»f roffuiaoJ 1 J oloktryoznej 

vlo£y 6 wtyczkp nieoiowq do gn Aazda * n 
A nacisnf }6 klawiaz wylQOznika "ZA 1 / po up £yw±® okoic j 

Powinna zapal±<5 a±9 lampka kontroln podafcawy ozasu, | 

1 min. wlruia pojawi.4 a±? « a ekronle 1 OTt 0 rzy<S przyrz*}. ! 

Po okolo 5 “in- od te «° “ omontu m ° “ pQ oko io 1 G<>*ix, 
dem par am© try ozaoowe ± napie° iov,e ’ ^ _ ©46 poloienia \ 
uBtalaJ. si* uohyby dodatkowa i niea a ^ ^ p0|Jawl al , j 

plandci. Jefceli P<> upiy^ie okoio | 

na ekrani© linia potfsfcevy ozasti - Klavlaz LOK STR I 

JASNOSC /3/ calkowioio v prawo ± »« * Ju b linia 

/ 5 2/. J.*eli rr*y naoito^ty* P^yo ^ UB „ k odzeniu oa oy . 

ni« po Jawiq a±e na ekranie, to Sw ia zy 

loakojw* 

Jaeuc.se obrazu reuuluja alp pokretlen /3/ JASN0S<5. 

7byt du4 u jaenoAi obrazu Jee* .**odliva dla “^Oku o b , or 
*TtL * dla e~ laa,py era, Je«t niakorayatn* 

IZ ^kXadt.®4ci pa-lard*. ponlava* v Ja. 

t Zioi Unil rofal. J® J *■*"" llnii ' r ^- 

luJ . ei 9 pokr f t 2 ®m /V zalaiy v P®*nym otopniu o jaeno4 0i 

Po wyreealovaniu Jaenodoi do wymaeanoj, naleiy »l eo 
ootro44* Aatye-atyzm Unii A*—*/ *"**>«!. 
zalet7 od naatavdw oatroAoi 1 Jaam>4oi. Nlekiedy Je. 

I it* -oinn zaohodzaayoh z oza... w pr*yrz,dzi. 
znlenli .1* fa#dni. potenojaly Plyt®H odchyla j,oych 
"T h elektrod lampy oooylo.kopok® j pmfoduj^o pojawie. 

i innyoh Zniekoztaloeni. t. moina akory«ova6 

— -rrr/r 

potencj , Mtotlilrt>4ol okoio 10 kHz przy irodx.ioj j... 

::;r *•* j - 1 

nova odoinkl Xinii byly jedxaakoKO. 
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Przyoiek / 52/ loh STR ■ 

tBUZa01f Plnrnkl /llnli/ J ««W U lo , i 

Obzazo. Prz.z „ aoUnl , 01> '** ob r , b<!m 

*•“"» annl.jea.ni. »„ oonlor ^f 7 lJ5 -‘ovoauj. o1 „ j 
“ °’ m Wekutek t. co pl _ 0 dohyla lvsy . h l 

bM ' W * CleaU "* vezy.tki”! " 0br?b '' krUnU 1 

ezy. Po ukazaniu ei^ pi«nia 8 TiIii7 n .!!! r? ? 1 oraz 1 

®" Ja - 8 P ro ^ a Jzl6 obraz v obreb ok & JU * ° rcQ,laml *©- \ 

«x '» pokrstxa przesuw6wj P«ioa. B9 / ") I 

5® gkala nominrowa 7 P ion °w«co /9.16/1 

Osoyloekop DT-516 do . i Bf , a 

Simla ta ma «no*li Vo 46 oAwieUent^p 8 ^ 19 P ° miar ° v ^- | 

Przaprowaiiza »l e poteno Jo notrom )' 6/ I 

iki ekali sq oontymatrowe. DodatWo &■* u od9tawo w« dzia-1 
1 pozioma me dzlatki oo 2 ma. Opr 6 oz t . EO °”'’ lini6 

— . „ 0 z t zi:ir^ 

1 poniZ.j linil irodkovej. Lini« 25 j 

poniar oza. u naraatodla i o-.adtml na dokladny 1 

— — 5 ™ ::rirr t6ryoh - 

oozyazoz.nla .kail nalazy wyjai Wsdk „ ’ lubl 

.... zt 

korzyetujqo naci roi a naboloa .kali. Na 1? Wy -\ 

dany odpoviadai into tatatl» y . Wltr MkXa ^\ T 
i przyeiaka wiaadluj ramki, 1 

.6. S y m otryz c „^ ejo^ A H odohylMla 1 

PowyZezo eyinetryzowanlo prza provatlIa , t? oolon ^. llmln<w J 

a ruoKdw xinii na akyonia w ooi pionoweJ „ trakol . 
pulaoji przel^cznikiom zakros6w V/om /l 2 / i / 19 / 

Dla wyaymetry zowaoia danegv. kanalu nalazy na zak^aei. 
50mV/om uetanid plarikp /Uni,/ na ’radku akranu pu ezya 
przolijoznlk V/cm ustawii v pozyoji 20. 10 lub >V /am i po. 
tunojomotrom PrIOl « kanala A, a PrSOI v kanala D panowni. 
aprowadzlfi plamko na to saliva .niajaoa, . i c t6ryin byla ana 
30»,iV/ou». 



ti -11 



) DT - 5* 6A * , — — " ~~ 

^ „ .. riinioy -MW I '°- 

CzynnoAd dotqd powtorzsd •* ;ll ° °'' A prl ,oltl"" ,ik V/cD1 

p»^ j? 5 m v/o. i u.t-« -*•*«* - 2 iv/o». — r: 

prx.loomiK V/on o.ta.i -4 » P My ° J ^dzid P 1 ^' 9 ™ 

L,03 v kanal, * a r r 20 3 a ^ 

to .Lo C^.« ao 

pla.nki b e d„ D °'’ VP 

j. olp P° xdjpolo obodovy. 

, _ nnOWOS^* 



. Kalibraojn nk ?nd6w ° c .iZ . ukladu <Jo i 

_ iu wz uioonieoi‘ 

KOlibtooJo to pol«6A no d..~— P-- 

taki.J — toiol, by „opl C ol* -P lci „ ioUM 

Kaliurttor opowodo-olo J pUet a=Jl Kollbroojo 

mrtoioi. No^alplo - v.ropHoob O.aV/ou. pray. 

prt.pro-.dt. -IP - *« orl . VysOkoAA obroxu -lux* 

— - — - 0 " 6 * 

wyno s±<S 5 0,71 . A 

ootenoJOBotr.™ PrJOl *“*““* ^ ..MG* prxoblocu je.t 

l.*.H W°*o*6 °al. 319 ^ 3 ° m Ht8<ly 

*— — di - cb irj -/« »**• g - 5 - 3 * “ iniej - 

nal«*y pizeprowadzia P°e 9P« 
azej lnstrukcji. 

K 0 nuon a a cja^o n d p oinl .ft£gflC£h« 

«io oelem dopa»ow*mia pojomno* 
Koidponoaoje *? obu kan *l6« A 1 B. Przelqoznlk 

AoloweGO sondy 3. »»3 . Ml , CIM d Jest »onda u»tawi« 

V/on. krmalu na ktdrogo «« - oey4 na wyjAole kalibrator* 

« *^ S - 20 fhHl’oW 1 OP 3 — ad na -kranio xwlay fau 

M- ° br “ 7 vyotvpuj. —-r — ^ Je 0l 7’“ tBD 

pr 0 »tok 4 tn.J. J ' 4eil ' ^ zauwaAy sif?, *•> P° al«>»P«wo. 

korokoyjny® W -"** 20 mV/c!I , po j«i.« .If «*•* n « *»- 

•“* “ TL, r,-...— «*' 

r sn*i-* “— *■ 



i 



vT ; .)' 

ui.LiLxtxLt?i^-‘J«K. 
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Po dl^ooenl. ..Wcv^ .. badan- 

Spos 6 b podlf^cz«ni B do osoylo.konu w „ 

rnie 6 pov/ainy vplyv na Jako6d pomi * ***** «**««*« no, l 

Z zasady powlnno „i e u *yva 6 do t ” ° bBerVRc ii ■ 

W -° Z - zakoAozonyoh od atrony O00 yio 
Przy badaniach p r zebia c6w 0 ozaslch ra °-' 

V« S P^zowody pomiarowo mo G a by 6 z nara8tF * J ' ia d1 ™****! od | 
nc G o obiektu wtyozkami bananovyni ^ > 

wy^i. Jodnak nie ekranowQna Q ^ ’ 

oplotu Kinny by 6 rao41iwie ^ ^ ± *, 

srr: nrrr 1 1 

wo l,c.»l wynokia J oxpBtotllwoiot^nrt^r 0 " 0 ^ | 

0l ™ ” a!,ady 'JbPOBOwanlB f a l ov , ec o „ ltiadu non! ^ \ 

Gdy .t..o™ lo 21[)0 . V-oz> Jeat \ 

metr 7 7 2 opiot ° *. W i«ow . 4 d ; i lZ*ZV°'\ 

Od Btrony OBOylOBkopv. | 

BddkcwW o oporoo jol , bllioneJ :ub rA>m 19 

Pttewodu pcndaoowoGo. V nio k t 4ryoll pri .„ rtlch , iaie TZ.\ 
mo44 wyjAoiowa badoncco ukladu j..* r6ina oa 50f> nala I 
zmienifi typ P-owodu Po«i.ro„ £0 . V zatoeoie oa,.totU«^tl 
przonoazonyoh przox wz^aoniaoz odohylania pionave^o otoy-o 1 
Bko P n nie zauwata b! ? w Plywu mlany samych 2l , cv „ „ J 

opornoAoiaoh w zakroai. 50 do 1 5 o SL . Ptty uZywaniu 1 

dd„ wap 6 1 oa iowycl. okran przowodu jo,t jednoczoAndo p„. ewod(J i 
zerowym. V nloktdryoh przypadkaoh oporno46 .knnu moz« oka- | 
za4 si 9 niewystarozaj^ea dla prawidloweoo przonoszaala ay- \ 
S nal(5w w.oz. zwlaszcza C dy iycnaly s„ niaulolkle, }Io C q w 6 w- I 
ozas wy staple zaklAoeala v postaoi t«tniaA aiaolowyoh 3 -’ * 

wysokioj ozsstotllwoAoi. Haloiy wiwozas stoaowac dodatkova \ 
polrjoy.enig raaay baclanoco obiektu 7 . masq osoyloskopu, 1 

Polno/.Giuo takie naloiy wykona 6 ekraiiom 7 . prv.owodu vopol- \ 
oalowo.'o. Wvio 1 VArni! on! nn« . .. ‘ 



i vutue naA«i.y wykonao ekraiiom 7 . prv.owodu vopol- \ 

oa lovQga • Wyioj vo'inicniono zasady clotyczq rdiraic ± podlqoz*- \ 
nia do wo J^cia wyvcwalaiiia zown^trzneco* » 



) DT - 5 1 “ 

Polqe3l«sn±.® oacylookopu z badwryw „ or ,i 0 rowo z 

upraszcz*, JeZoll sly e tosuJ« sondy 0 aoyl° flUo?U ni ° f 

«C, fe’dy* dopasowonU obioUtu do « a ^ ^ uraC t>.6 uWOiStf ^ 

joat w6wczaa istotue. Kaioi/ Jodn* ^ rj0 j:l±vio nt\ J lv -- u • 
iqozewiB sohdy z ebJ.rfkte.n dtfkoaan" pff tli zwiaazcsa 

szVt'i lifBCwodarai, nie twOrzQoycli ** a ^ 

dotj-csy td jirzowodow uzica ia 

do 






. — a fcaaftivw 

* 4 ri *1 •** 

Pf>?,fcv±dr.inxie aq tiwa rodzajo « 0 £ ro diii.o , K* 6ro uzy&ku- 

t J. v«j-4cia .poj^ioiciow* oraZ ^v^nalo A ^ / 22/ 

je aiC PO wciinlpoiu Uawiaza / 5/ ^ pr zOZ wlqoze- j 

w Kazjalo D. Vtjlcia lojoi^iosciowo woJ 4 ciow-/ Kondonaa, j 

nxa mlffdzy eniazdo voj/ol^wo, a tfcU “ 2atloVe . stalQ od zraie. j 

toro ai»raffdaj4e»>t;®* ^t&XT odd=i-«>l» inpulsowych | 

n»ej w badanya ay^alo. I-rzy badiU1 ^, isoU# d ten kouden- 

o ozaaio tz-wanxa illt-szya od ^- lkU ^,6*, ktdrych 

sat or wprovndza znie:. 3 ztalcenia w P °® trWf , nia przobio.ru. 

wielk®** J® ot PWporeJenaina do o***^ ^ - Je j£oiu too* S .o4- 

To.ro rodzaju przabiaji ui.-mo A>lqc.aeaio zaoisku 

. *■ i.t/'Ou lo wowczas 'jo-spO"? 6 ^"’ . . 

rodiii- f3 » Na*t4J J . . —ai'.iwys 1 ' J««t przo-> 

* ‘ i “=t ki “ wo :';;:x : * 

n o« 2 eai» P rz ” 1 ' ,-toaA 6t» 4 “ ve J ataloj 

.^..otuvo^ciaeh. J.~x* J--«* .^.J. vAvozo. 

pr-:— Hi*-*-*" 1 - rr -^ otealu t. C « Pr«. 

_ * r J wvo w^' owadzon-o P* • iBB 
„1. J«« ValaSy „d„ozaa pr«j« »» 

bie^-u w obrtJ ■=• vy.okoAi obr« 4 badanoco 

“*• v/em 

pr.abi.eu i - dji ^, csnl£ A**"*— /,4/ 1 

oiaru. K»* de z ** J ,.. b przy _. czanio fco^o vej6- 

/2I/ uaozWwiaJOoy od t ,c*.»i» In* pr y . 

oia do wzisacniaoza. 




!"■ 'I 



- v.~» 
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3#11 * ^ tOZYnnll<< Odohvlsnf i 1 

Kn*dy « kanaldw A i n « 

umo4ii W i Q j^ ny v I ! 

iu. Na.t.wy tyoh tl umlk4 . „., w< J ' 11 "” 1 b *“o«o . , ^ 1 
o.ytmika od ohylatlla “* v i.Cnoitkaoi, , 

n api9oiovyoh danych ^ ^ 1 

“1" »y»°ko4.i lnt m „ Ui1 „„ d , r „ ' tlJ ' 1 * l 9 Co zmi,: 1 

±.niu >J przoz z ak r e . V / om . Po'™”* 4 * PrMbl,ou 1 l 

wz.mocni.nla winno w tym , Olynn.j r.cai. c . 

ti. oaikowioie , kreoo ^ «. * po. yoji 

i /IB/ nie «wiooi sie. p r ,r v 7 8ycnailz acj tt f ,j I 

nej amplltu d .i. tl„ml kl ° 1 

na jwyi.’y 2 ,„ M » v /om. Xmp. d „ OJa .. ., c . / naat =»i» a na 
od KQkreau V/om. Sum. ampiit.dy d >kl ° 

pr.obl.Eu ni, moss pt».«!, rsc , a{ 25QV _ " tal ad badons e o| 

3 - 12, °aohyin n1a plnnowa;. t 4r dd,„ \ 

fi O. Malania wewnntb, * 



:l - eSStZi^iS.jE&okanaiovo « A . lub , n . „ 1 

Odohylanle Jadnokar.alowe mo±e odbj-w.A aia , I 

po wciAnlooiu odpoviaanioEo U „ ;<21 tJ . A 

Przy pracy kanalu A w y . walanla 110 „ st ' * U< » ‘ \ 

waA a wo jAoia to S o k anaiu po wo:Un U , ciu kla » io y a ^ /Z^JA 
nalu B gdy woiAni 9 ty lclawl.z / 32 / oraz z to a ' ' M 

obu kanalAw e dy wol4ni e ty je.t kl a„lsz " A 1 

Analoeioznio j„t z odobyianiom z fcanaiu B. ¥yM1 „ t . J 
jo.t a tabilno tylUo wtedy, cd y pr z ablOGl B kanal6 ^ 4 orai 1 

pckrywaj, ai e na e k rani a . PrAoz odcbylonla nieaymotrvo.zn Se ol 
- kanalAw A lub B moAna r«,„ iei odohylaA zAinicowo prz.bi._l 
Ci zo irAdol a yme try oznych wz C l f dom ziomi. Jak te4 8uo „ \ 
riinioq 2 -oh P rzobi. G Aw nleaym. try oznych, 1 ... . OKeatotll \ 
woAoiaoh synohronioznyoh lub tyoh aamyoh. S ye n.l lub a- „ tt . , 
ly podltjoza Sis wAwozaa do cniazd wajAciowyoh kanalAw a\"b\ 
oraz wolaka ai f klawiaz / 2 8/ -A * D-. Dla oba.rwaoji aumy 1 
przcbioeAw polaryzaoja kanaiu A winna byA dodatnla, klawiaz I 
/ 2 >l/ wyolqenijty, a dla zobaozonia rAinicy przobio c Aw nalo_ | 
iy klawiaz /2b/ wcianf)6. 1 
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esutry obu kenal*w 

Prey odohylaniu riinloowy® P** 2 Att ±& do niev rawidlowSC ° 
rdwnoloclo* oo latwo mo«« prae #uwarai obrR ® ') 

ioh uatawionia. Zalecs sip " P ^ r p Liarowe C o P r*y praoy dvu.j 
badanych przebiee^w w ©bre p ^ rz ejio iu 1101 P rac ^ r6tf5 ‘* 
kanalowe J lub j.dnolcanalovroj, * P ° 2 ^ onie obrazu, w miarp 
nioowq dokonad potrzoby kor«»cty I>0 ocuiatora ml przosuwu. 
moiliwoioi rdwnoniiomie ©toydwoma r °^ e r ozsyi'‘° tr y zowa ' 5 
Nieprawidlow© uatawianle p rzes« w * ^ obsorwao^i V porcia 

miernie wzmacnlacz 1 apowodowa , z oiihJw* 01 ^ 011 < ' 

raoh. Wyzar alanie moiio by6 z tr«»P ^ 

nio. ^ 

b. Odohylania dwukanalowe "ALT * dwu K£tfialowe6<>» 

Przewidziane **% <iwa rodzaje odcliy W yb6r przeprova, 

pr zemlonno "ALT- «-■*». odo hylaniu ALT kanaly 

dza flip klawiazomi /26/ ± /<://• oonl «nia przez podstav^ 

S 4 zalqozane przemiaanio do tomi wzm kanal^v nast^puje 

ozaou. Przy odohylaniu -cnoPF- od zukreou 

z cz?stotliwoAoi4 okolo 200 k3 z n badafl iu 2-oh prz®. 

ozaa/cm. Odohylanie ALT atosuje a e Hz ee wz^l^du na ra:U 

biefidK o oz§fltotliwoAaiaoh P °^ kl uczowani.en» podatawc* 

c otanla ©brazu wyKolane przem o Vyzwa lan±o podatavy oz*. 

ozaeu o dluffioh okrooaoh * bada 8i? zale*no*pi 

flU mozna dokonywad z kaxmlu ora z z obu kanal<S w 

ozoaowe dwu P— - ^T- 0n nir; rz ehie G i o ^ftU. 
przomiennio n j eaynoh ronioznyoh. dla stkbllnego 

woAoiach «aj ^ naoh odzani B na elranie obu przobio. I 

vyzwalania . , to .uJ. si© P^r ^daniu dwu Przobi. , 

s< S„. Odohylani wo4oiach tJ . ponitej 2 kHz. Zal.oa 

S 6w o niakioh ^iu A lub B, Pray cze.totliwoA. 

•i* ’' 4wOZB - "’"“T , ie vidoozno zaklbconia V pootaol kro 5 .. 
oiaoh wy*.^ •*•» * ± pr z e bieGU. HdwnieA przebi.J 

fcowonia lub przeryv ly przypadkowe 1 przejAciove 

Si niopowtarzaln© ora . ozaaouyn. ocraniozonyn, do 10-oioj. 

pojnyiajqo. a±9 * P ' , u olM /„ mot;, bye porAwnyvano , 

krotnoj wartoiol czaou stosujqo vyzwalonie *Aln- i 

A obrazowano o^ .-iarao. f±ltry / 4 0/. AV. /'*V.I 

„ala,y r6«nio. wMcaae ^ badaJlof; o eycnalu 1 odpo- 

/4V / « zale*no^o± od oha. -detoru 

vi ednlo raeulowa* po*io» - I 
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• 1 3 . Praoa X Y . 

Prao ^ X-Y atoauje oio dr» I 

dovo.napi^ciovyoh ©lament^ " harakte -y«tyk p ri| . \ 

atotliwoioi dvru przeblegdv, mier ZB T' ' P ° r<Sw " aaia ' 

i wsz 9 d*ie tarn, GdSBie potrzebna jea t ° ® l9b ° ko4oi "oduaaoji 
oy larapy oaoyloakopowe j , a na ° b8erwa °J a P«y p Ot0O „. 

i poziome przykiadane aa r6toie °dohyl a j noB p lonovo 

jest \ftedy a ^ P ° C8teWa — 

modulowana zem 9 trzni 0 Wapdi by6 'J ed yai« S 

..... ..... ..^rr ;r‘“- - *• 

poprzez woJAole /i 3 / a 01 X oat ^a «i» 

sie poprzoz wa Jioia / ao/ kann j u B> ^ Y 

" Pra ° y n0rmnln<! J oaoyloaltopu ra o 4 l il)s , 6at ^ X ' Y 
ole klawisza / 5 4/, Przeauv w oai x „ n . PrzyclAnt^ 

lorn /9/ , a W oai y polcrgtlem /i6/ P ° nyWan y pokr^t- ) 

st% jednakowe v pa^mie 0 - i j5 > QIz * aranatr y obu kanal6v 

3- l4a ftP-dzaJe P raoy podata^/v Qzww » 

MoZliwe S4 do wyboru trzy rod zaje pr aoy podatawy oaaau . 

a. Praca auto m atyozna AeiSvisz 46 vyoi^eniety/ pozvala „ „ 

” SM ' iidOCi " ny 41ad bdobylonla p oz lomoco , boz Cl^n na To 
ozy sycnal -^yzwala jEi oy Jostprzyloiony 0 z y tBi nie _ 

Wyzwalania podotauy ozaou 1 otabiiizacja obrazu nL.t^puj. 

PC po jawioniu .1, oygnalu vyz„ala te oo e o ree ulator 

P ° a U /51/ Jest ulaiaiwio uotawiony. ? od aiooboonoSd to s < 
aycnalu -lub Gdy jo C o o-z 9 3 totllvoAi jo »t mniojoza od Jo Hz 
podstava czaau otajo ai 9 oennobiotna, a P r fdko 46 rozai^u l 
joot tylko zaleAna od zakrosu ozas/om. Olatoso ton rodzaj 1 
praoy polooany joot przy badanlu przobio G 6 v o oz^ototliwoJ 
ciacli powyioj 30 Hz, T 

b 0 Praca nortnalna /ltlawiaz 46 wci4ni^ty/. I 

Jest to rodzaj praoy norn.alnio wyzwalonej, przy ktirym 
(Venerator podstawy ozasu eenorujo aycnaly piloksztaitne 
tylko w 6 wczas gdy przylo*ony jest sycnal vryz-walaj^oy wew- , 
notrzny lub zewn^trzny i roevilator pozlomu / 51 / jest wla 6 - > 
olwto U3tav;iony c l 
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av 

lioea mi ° ? 

Pods tawa — u .0*0 by 4 

o Z 9 BtotliKo 4 oiaoh. Ton rodzaj poni*°J kA 

daniu przeb±o C 6 v o oz^ototliwo 

Hb. . ._/ /48 NACXAOA 

, *■— * " ; “i i 

Ton rodzaj praoy da jo tylK badany da lub 

ni*ol. Klavi-. Stosujo .it * ! 

ytarzainy lub G dy “ tBl .« trudWoSci ®°^,“ <lkso h, j«k j 

n.ramfltrv ozaaowe moea za . u tyo* 1 wyP 

ota ,«u v/W nstodami Roo.^oJonUn^-^,^. pr .ebi.S«v 
rdwnie* G dy *aohod*l Koni.oanoii port stavP o*aou. 

ira,=^ .*«.*. •« jed rr::r*« ^ 

Pr „d tym nalo*y jednalc »P—»‘« " ** ozy ustouiony J«« 
jost pr^ysoto^mny do rod *aJ W y*»“ lsni '*- *“ 

powlednlo pozlora i poiaryaaoja si? sy^ncllaaoja 

P , 4 -rrn /hi/ Jo*® 11 nl ° &P _t • fi*. /48/. V6wozae 

nipoiu k-Lawi-xa /47/ 4 przy oi«K"NAClA^ /«* ' 

GOTOWE As/ »ale*y “oi.nqd pr Y 

aad-Eool oiP lamp- -O0WW-. si, V- -ci-Snlpolu 

Piorvoay iinpol* J„ u w P-TP^“ ™ 

-NACIAG- vyawoii ««* , po d»ta-a oza.u 

- - oi4nl?oiu k11 ' 

wykone joden o? 

vrieza A9/ *»* EIAa “' /W b¥d *lo powodowai naat^pno 

Pcnowna »aci*lcanio m o*o *7* -uwa*aln y 

oykle r0 £°“**^% r ^ko«A rozoi^ ni* J* 8t ^ ^ ** 

na okjranie, J 
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lu r - y--/wa3-aJ 

Refrulao.la nozlonm 1 gb ooasa * ~ 



' ‘ “ napie° ±oWy ^ 

Pokr e tlo "POZIOM" /51/ wyznaoza I> 0 * 10 "‘ ](;t6reo o nastppuje j 
przobieeu wyzwalajfiuyio. P» oalsjeulpo u , ea t wyoiacni®':’, 

.tart poela tawy n«»«. kla “ 1 ° 5 ’ 7 1KO » •«»“ 

. 4 . 0 ™ ,.ta «yw»r»< p-* 1 '”" -y^ 19 ' „ »*»» j 

norastajnoeso, a po woidnlpoiu te G o Ua zurAv™ 

poziomu wyzwalanla az 

opadajqceco. RefiulaoJ . _ 0 zssu* 

, . 1flk i automatyoznoj podatawie 

pjrzy norrnalnej J a 

, Re^ulao.'| a wapdlo ^ ka oza -~‘‘ 

r0C iAlaoji wap6lozynnlica 0 * a-11 pl “ | 
Za’cresowe kalibr-owsn Mcz nikiem obrotovfym "GZAS/ | 

prawadta aif 22 poayoj ^ nara ,t»i» napipola pilo- I 

CM" /37/ roffuluj^oym P !dBWi8ze m / 55 / CZAS/CMxt | 

Jcoztai tnoc° podstawy wZ „,oonlonio wzmacaiacza X «ayr! 

- xO ,2"} kt(5ry® zntenu.a * ozasu . Eksponsjo. nie «*«**“ 

stolJl! c taw. ak !^ B ^ ewldzitma Jest j 

la pray praoy X-i. ^okretlem / 38 /. Cd X po^etlo j 

Xaoja wspAXozynnika «“*“ • raB vopblozynnik ozaJ 

obrdoone Jest oalkowloie w s CZ AS/CM- . 

~ ^ : rrr::: W | 

ObrAoenlo pekrptla w 1 ^ 8ysI5allza oJt /39AK*L- 

chomionia wyl^otn _ ozao u nie »>* kalibrounno. 

wskazeJI^J. *° twpdlozjrnnikl 

Modulaofla. laeno ^ci /okJtL* 



rwm w tJ***. — — 

, . snaldule si? na tylnej plyJ 

Vejioie dla modulaojl Jasno zale 4 y od wiolkoioi 

cie osoyloskepu. OX.boko^ j a . j 

« I— - moduXuJqcyoh J«^ 

:::r. — ^ ^ \ 

— t nssrrn.’r ^ -4 
; X. »»— 

rozJa^bi° nie .trumleoia- 
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C » OPXS tjkladGw. 

• sohamat tol °^ 1 oooylo . kofiu 1 
OooyXoeltop DT-516A sklada si e a 4 „„„ 

ko Jonalnyoh , stanowl^eyoh »“Jloycai bXokAw kun_ j 

do ws p 6 lno J ramy. * onBtrukoje wmontovrans \ 

- wzmacnlaoz odohylania pionowe G o. 1 

- podetawa oza.u » wznaoniaozem odohylania „„ . 1 

- zasllaoz 1 ze.pAl lampy o.cylo.kopo^ " ”' l0MeQ ' J 

- rama cXAwna a lamp, e.c y xoskop OW ,. 

Uzmacniaoa odobyXaaXa pX„ nouBeo twor „ J 

a. Z-1 i Z -2 b t duo. resuXatoranl zakreeovei „„„„ 

nikamt odohylania kanal 6 w Ain 2 aoji W 8 p 6 lo Z yn 4 

Solowe obu kanaXAw eraz Ptzad.zLlria^I™,!!.™ 0 " 1 ' 101 * 
netrznoj z obu kanalAw* Obizaojl vev-j 

7 :;! ptz'eloi^;: 1 1 

• Z - 3r \" kodoowyn odohylania pionowa E o. 1 

Wezys title w/w zeapoly zaontowane na w.pdXnya ohwodzle 
drukowanyre oznaczonym Jalto P-t 1 two rza vs Q ry Q „ 

lWOrz ^ ra2 «® “ Przelnoznl- ' 

ktuni fechanioznyai osobn^. wyjaowan* oz«46 kens trukoy Jna 
oooyXoskopu. WyJatek stanowi wzmaoniacz konoowy odohylania 
pionoweco zamontowany na oaobnej p l yto e zanontowanaj bazpoS. 
rednio obok lampy osoylosltopowe J oznaozonaj Jako p.o, 

Podstawp ozasu i wzmacnlaoz odohylania poziomoeo stanowia 
naat?pu jqce zeapoly: 

a. Z -6 b C dc*cy eelektorem %ryzwalania, przel^cznlklem 4r6dla wy 
zvfalania .1 wzraacniaozem gl 6 wnym wyzwalonia. 

b. Z-7 b^d^cy conoratorera podstawy czaau 1 impuloatorem. 

0o Z- 8 bt-rtqcy zospolom przolEvcznlka CZAS/CM podstawy ozaau 
d. '/.-I/ prz odwcmcniacz oclchylania poziomoeo* 



1 

5 
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P 0 «l° m0e °" I 

e. Z-IO wzmacniaoz koAoowy odohyl ^ uaIie na JodnoJ piy* oe 

Vazyatkio w/W zospoly eamon nl 0 ohft niczn3rm:l ' * I 

m 1 — - ei : ^°,*opu ozyra r i 

-i, 0 . 01 ™,. «tj— »* »•** ~°£* j nad "“i 

Z -8 zaaioatowany j©* fc 130 pAy* 

Iqozniltlem zakreaAw oz©«/ oin ^ 

Zaailaoz itanowi^i . . _ ora® ukladcia i 

ftlrl0 go napie ola ° 

a. Z-12 bgd^oy za«ilao z « m wyS 

lampy oaoyloakopowej . i 8 tab ill® fttor0, ° napi ®* ‘ 

b. Z-13 bpdqoy zasilacseo aleoiowy 
a talyoli. 

Zoapdl lampy oa oyloakopcrwe J a -an u l £ iadoin odtwarz^ I 

a. Z-11 bfdaoy wzmacniaczoi" ! 

nia skladowej ©taJteJ ± ka^itra wep6 lnoJ plytoo 

Zeapoly Z-11 i Z-13 ** *aoont°^ ^ w Ktdryrn «l©4oi 

drukowwiej P-5 undeazozonej P<> 

ai© lamp& oaoyloalcopova. t * metalowym j 

Zespdl Z-ia na plyto© P - 6 umi©©*° ■_ v tylnej oz©Soi 

pud© lieu ekronuj^cym i ze montov^y^^^^ 55 aobE * prz ®* 

oacyloskopu. Poazozegdln© ^ l0 z i*,o*a szufladove vie, 

uodaml dolQozonymi do nioh poprx nft plyto© P-8 

_ , , 7.12 uia±©szo«o«» J ! 

Zaoada d-zialania o.oylo.^ *-*«* ^ ^ 

Sohomut blokcnry oacyl°»kopu P r * ad8 *“* ^ ekra nie lampy «a 
Sygnaly, ktire maj* by* przedo-a*^ ^ x/ * /WB B lub t/, 
dolacaoae do d"ia Z a Koj«olowyo przeK praadmaa*. 

Sygnaly wej^oiowe o«» na®t©pn±© ~ aKiera oddzielnoi tlumlk ( 
niaez. Ka*dy z przedwzmaoni aeey * eB> orBZ r 6 C ulaoj e v ea | 
wojAoiovy, uklad ^ualania dop„*J 

cnienia i r6wnowa4enia. rz elflozniki rodzaju i iv6^ 

dzaja aycnal wejSciowy P°P r ^^ratorao podstawy ozasu. 
wy^lonia do lmpulsatora w C© ^ *©j£cia Jcana26w A 1 jJ 

Praca X-Y odby«a b±© ° dujo odchylenie plamki na 

prasy cssyra aygnai z woj^cia P 
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o « u „. y - - 

“ 4 * by* przed.t™ ntt .k rMle . 

•UJIOOGO Iduozamt diodovyaa Joot ™ 

laSnlaala lampy oacylo.kopow.j » przyp.^ ™ 

6 UklS ‘ C ’ J klU °” y ^*Wy=h .VW. Je.t podawany «„ 
koAoo„a C o odohylanla pionovo B o. V„ oonlMJ 

ko wzraoonlonle .ycoalu prz.d podai>l era co nB 
Zo wzmaonlaoza koAoo Weo o poprae,. pr„,„, TOcnlt , c! 
joat podavony do Impul.atora a yG nal wyaaalajaoy 1 
kompoayoj, dvm .ycnaliv, wajSalowyoh. Vzmaoniaoz 1 
da te* uklad lokallzaoji strumlonia. 

Impulsator wytwarza znormalizoveny lmpuls Inloiu 
ozaou. Sycnaly do impulsatora aq indyvldualnla v 
azozoc6lnyoh konal6w, z gniazda wyzvaltmia sygnt 
trz lub z aieol zaailajqooj. Po vyborz© odpowle 
nia i wztnocnieniu dany eygnal podawany ^cat do 
Impulsator zawlera tea recuiacj© poziomu wyzwa3 
zbocza aycnalu wyzwala^^ceeo. Generator podsta' 




rs ' 
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o O0 49 fcy* te * otoro '‘ I 

Vzmaoniaoz kodoowy odohyls 0 ^- 61 p ' nidad pr«®l** 0 '' cari ''' c ' 

wany aysnalem z gaia*<la /VBA/ P op ' poaiom®# 01 " Vamacniua -'• j 
/X-Y/ i pra«Zt}oznlk iri^n odebyl«b“ P kep<w -J. | 

roz jaiSniania storuje jasno^oi^ Aa P wye a * zania pra °' I 

sygnaly * r 8C ulatora j R ano«o±, ul “ S ^ ^ mo dula°Ji. ; 

kane j , generatora podatttwy osBS u iciod. odtva I ’ zonAa . 

trznej. Sycnal zo wzmaoniaoza ?, JP " “ loa |copowoJ- 

dowej ■ tala J ate**uje elatk§. ***** s05OZ oedl**« a^tro^ly 
Zaailaoz wyaokiego napljoia ^ ekladowej 

lampy oaoyloakopowe J oraz uklad o ^ ^piitudzie IVpp. 

Kalibrafcor doataroza fal? prostokq ± komponeacjij 

Jest to dokladne £r6dlo »apif6 

sond. Zaailacz eleciowy do^afoe O8 oyloskopu. 

- -«-*• ^ uRlady s cal one «. to - 

Uwagai Przy opialo scheme -iw aitofj.or- jQ tan 6w po s a azoe* inyssh | 

aowano loglke dodatniq do op t - 
wej64iHyjS6 ukladdw. 



a — r 

aerokopaamowy vzmacn rl&cis) 

Do odohylania pionoveeo ^stoaowano unioiliwia j^oyJ 

pr^du a tales© z elektronieznym P r % » * < a * iB ji*cyoh »i§ na irejJ 
jednoczeane obrazowajiie przeoleg * - /x-Y/. 

Aoiach ^acnlaoza ora, “ 2 “’ l ^° prsMiOM1 e /ALT/ lab 

Przel^ozani* alektroniozno * ^rzeoionne nast©pu«o 

*«• " /CU ° P/ - ozaeu, notomiaat pr*« H . 

w trakole b±*<p* powrotneso **>«* ^^ trzneB o mult± W ibraa. 

ozenifl *ai©kanG rf odbywa ® 9 ©liralnowanQ z efcranuj 

tora, a powstalo przy tyia * tezQ l©*na kafcdeco korvalu • 

Przewldziana j©«t rdwnis* Kaidy a kanal^v vypoaa-j 

oraz tzw. praoa rdtnioowa , 0 dudtej dokladnc 4 oA > 

. . w rit«zal«*ny tluraik vejaoiowy 

t ony Je.t w ^ „ z „, oonlenla . Kanal A po.iada ~U1. 

ora, « Pl3^ *“ t badane[> -o przabieeu co uaofcliwia obr a „ 

WO “ Z0,lany P liTTILlo y d*iob pr~bi«*w P r,y praoy rtbnloo* 

zowanie «un.y lu weKnftrzn e C o mo*o by6 pobiernny * ta.1 

woj. Sycnal W«a ^ ^ kon( udw dslpki o,omu pr Z eble e i | 

*’ r ^otlivoloiaoh bpu, .tattli— »• r6wnoo,e4n l9 , j 

^ l^inycJi oz gatouiw 
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1 • .Przedwzmacniacz l(analu 4 * ^ ^ aoliomat 

Schema t blokowy Jest praedst* 4 *^ 0 ^ 

ideowy na ry 9 . 4. g 0 GlOl np ‘*fN 

Sy final dolqozouy do gnlazdn woj c ^ ssmi.ennoprfido.iro 

Cany za irzraacniaozani etaioprn*”' 0 ZB iQOznik» PK1CH, 

AV/ przaz kondnnaator ClOl *» p0n, ° ia A Jcanalu 

PrzelqoznlJc PK102 slu*y do odiao 2&n ^^ p v*‘Y* rY ‘** &a da ^° 
do gniazda waj^oiowego G101 Aut* d %or a be® 

tym oamyra odniosienie do potenoja U odoh yl*nia d« efc ! 

sygnalu od przyrw\du. MepdXoxynni- PKl<>3- Gldwny 

okrosSlony uatawioniom przel^o 56114 -*** . ^ By oai*H5»*^ lnn ® I 

wap 6 lozynnik odchylanla wy» ofli ^^plyoi® 0 2 Solow«J osoylo* 
vspdlossynniki odoiiylonia opi "* 110 d2 ;j ®ln±fc woj^ 010 *^ do uk *®U 
skopu nalezy dolqozad proa>'*yJ ay ^ pieir vozoG 0 A dr^Stogo 
du wzoaoniaoza 1 zmi«nia 6 wzmooni©^-^ %aLpV o jektowany tak by ! 
stopnia vzmscniaJf)CfleO» Dz±e Inik J ^ ^ /"/24pF/ na W 82 y % 

niio 6 takle same paranetry wajicio^® ^ 4d y 0 «lon dzielnika 
utkich pozyojac 2 i przelqozniic* . y «jxa zapovnleni* 

poaiada azeregowe 1 rownol*6 - ^ tlAwo^oiao 1 " 1 1 dost*©, 

wlaiclwego tlumiania na »rf fl ® kAoh C ^ ow iedfli®j pOjonnio6oi 
jony kondena&tor dla zapewnicn- & ° , j eB t doi^ozoay do 

woj<$oio«ej, Sygn*l z tlumlka *»« ^^^owogo na tranzye toraoh 
wojAoiow ego rdinioowego wtdrnika r 109 uatal® oporno^ 

TIOI i T102 przaz R110 ± C115- **ezy»^ 0 g ranAo aa prze«l prze.. 
wejrfoiovs tego atopnla* Hezya^ tor T101- Diody D101 

sterowanlera prqdowyra braiaki trwiz5 ^gtorowanisni napi^oio- 

i 0102 zabazpiaozaj^ uklad przad P*** 6rniIcl#Bi irddlowym. 
wym. T102 Je.t drugin, sy»e tryoznym " w w9anaoniacza 

Potanojometr PrIOl r6wn«wa±y olrs >| a8 t?pny Copied ^ 

pod.j,o »taly pot.ncjal “ ^ fnzy 

tranzys tordch T.03 1 TK>4 J«t •*"*“ wwnacniaoza . 
dyeneHem prt.oiwaotaiym n«.t e pn« « ^ rec ulacja w«*oonl Ba J 

W .topnlu ty®. odbywa ai9 t.i a . rM i,o«niU»» dzi.loi^ 

— eiOTr “ \:ZZ tory H.38, a, 39. I 

w-J<ciowc C o ^103a i b dol,o.an. a, ^ Zral . nifc . 

,,,40 niyciry kol-Ktory ^^r.toriv Btopnla doJ , 0 odpo.' 

- ^ Vrin td uatawiabta 

wzinocnienia w zaleino^ci od 



wm 



OT - 516a. 



PK103o. Do Aaidogo pr»A nM 1 

r 6 «n«x. c i, kondonoatory c, 3 4 , ci,, '?* ao ^=-n. 

007, C 139 dajDoo ko„p. noaoJ? c ^ 38 ' or « W«.r, c -,35 1 

“ kr, ” a wzmoonionia, Re. y » tar ^ «“«*oiow, ai. 1 

i 0128 two„, „ b „ 6 d u.t a laj, oy poa ., ‘" >n<1 “«1»ry cia, l 

kx-o.ie 2mV/om toeo »t„ r , nlB , "“““‘"“l* r.» 

“ J * ot uotawlana trym. r . m cl27 Pot *' m S“«Ul TO S t i 0 . 1 
vlany J.at punkt praoy atopnla l 

prz.d», m „n iMM . Stopl.A naotopo, 7°^” 1 «a* c o 1 

i T106 j.»t Po*r« d ni 02 „ 0 '“' Ey ‘ t0ra ' ih ' r ’ <i 5 1 

vamooniobia I»n.Xu A v, tyn . topniu ^T** 

w stopniu popraodnim pya.a „ lt>rMlJL . T* «* aaao « \ 

yoayotoz-ao, R141 , kondonaatoPoa 0140 1 tyJl! T ’° 5 1 T, °* 1 
czanyoh prz.lqoznikioa PK,o 3a . Charokt.rTr"" ° 14 ' ' 

<oio„d kooiponsujA C 32 1 0133 . VzaookiJl' 

nia ua talono Joot r . zy . t a raB MJ6< ^ 

1 >ywa «i f « porno 04 potanojomotru r T ,o 3 “tepnia od. 

rrzo» 4 -„lk PIU04 » !mis polaryy.ao Je ‘. ysn alu 
przaz kanal. Vt 6 rntki atnitarove + ’' 2 ff Aoatan«go 

opolniaj, roi, vyjiotoaoeo a.parato 1 T '° 8 \ 

Wtdrniki amitaroa, ..yanzy.toaaoh T 109 i \ 

ooparalordv ,.J«oiauyok praodvzaaoniaozo wxaa ' ^ ' >1, \ 
trznego A* Tranzystory Tilt i Til a *■, «• ^avn^. 1 

— — rair^o^rTi; 

ataaowi dolay tranay.toy ayaaoni.oaa ka.kadov.go 
T112 poprmz kabei konooutryoany, p rMl , c - inik ^ 
trail zysior P 6ray ka.kady T«01 pik.d. t., iony na . oh a m £* 
eiivnoco vyrvalaaia. Pot.no Jo„tr Pr, 0 4 
poadom nnpiebia vy36oiov* e o vyavalania a kanalu A. 



2.2* Pr2edHzwaoniac2 kanalu B, 



Schema t blokovy jest praedat^viony na ryaunku C- 2 , a acha 
ideowy na rye* 5 * » 

Ukiad pr^dvzmacniacza kanalu B jest identyczny z ukladem 
przedwznacuiaoza kaiialu A s vyjutkiem brzku prz^l^ozaika 
polaryzao Ji* Zasad® dzimlani^ t. role po a zoze G dln yoh stopni 

jest, taka e sur.a Jak dla \canalu A, 

Oznaozenta •lementAw analogiczne ap. R132sdl232. 




i '-.-i ’.YH\ 



DT - 5* 6A * 



»>v 



prZ el^o*nlk fr6dla 

Na tym aamym .ohemaoie senaJdwJ® Si<? ZB on sye* aly 'Or* wa -. 

„ w 30 4 . Prae«°^ 

wyzwalania wownftrzneco ^ i. D* 

l.j,o. . kanadu A, D l.b . ^ Kol ..ctor<* «*-»«* 

V momenoie G dy .<»«> J« ‘ ***** j,oy «r4«n«— «f 

kaskady d«,o™n y J«. r«V‘« *“ P ° t kabl«» Reentry, 
atopnla* z PK2 ° 4 *y^“ ia P ° P "'°* 

czxiym dolqozony do ^zwalania *«<>» a i b. 

tranzyator T601 i przel^oznik r 



2 . 3 . ■.<} 



or - *** 



, I.P r.i t « 

_ C-3. a j 

, oB t D fl 

SohOrnt bin; t wy jirze»ls ft **^ on ^ w y trj <■:-■•■ - ii ■ 

itloiay na rya. 6. , *«. r.l «r.iic J 

Uklafl pru^lf^adncT .;«*■« ! 

pos2.cr.Oi.;<5Jnych j«inaJ.^W r^ tn ' ic '' P ., ui-.T .-J 

..oj.wi.ni. »H- no ’ 

oal«KO oacyloaV.O£j«» do *'> - P rr5 ^ dia ■ 

du kluc*ujA««V.o *«* dWl * hr ^' : |e , t vt**#* 0 ***' AlA L - 1, a b " 

dacli D 301 , D 3 «-r 1,303 1 ^ n«) 0 , D 3<> 4 1 D - S °° to- 

Tranaystovy *3<” *• r3 ~ icv j. a ** ri4ilU i6rr , r . cv. 



two ran doJ-o*} w ~“ „ y *.-.r.c.r».S* " " t6 a£ _ ,.vni a ,; 

n.-tu r, K., ? o, «T ^O, ■ ••' B C30. i « ;>oi .. >! . jo . 

^ : c rrj 

A. Potono jo*t«tr 1-3 - R 

., H. A . A... A PC-Cti-.^/. | 

mtrntm ******** /,7/ - ,, ...,1,4 i«te^* nj9 t ~ raiTCnt » 

,;«pu.r H307. won o«z HJO. • <y= „«»ry r*™4 p°- 

.Nui. >■—« ^ ■*"** 

£o,.oJ.A-,tr rr 3 03. pr ' t ^ r . „01 1 «** 

• nolr- 'lo a tro n7.ystor.>- - - .onciow® 4 ** Pr - 308 

rujQcy rovnoi w- nowCi^ -J® ‘ 

t»*kady. ° - - v0 , v A * 

dai^-ww J “ !c , ; " P o,.,,ti- /*/ - •'*» 

P.t«.c JM .tr .V3W rw 

/«/. “ I4r “ lk " 4 a T„o, utiry *■* * ,D *- 

OP tP-.*ytnr. , **««*«« 3 i B. 

iral ia.»i»w» ll!fl, - ,: " v . ,tnr<. >y> 

w«r«»“ » ,p « ,r “" ! ' ,S "‘V i..y 

PW04 .«•-•>*■!« “'• '“ •' "... „. ,, ,. ' 

.os »».<*r o'- «•»« »«p- •■ 1 , > y tic - - •* 

, it . . * *i_ Po : .5'* •:!.»- 

„/■ rdai'in A X — , - »V # 

a W ’ "° r,± J < 

.» y i>c/t*:»c.V»Tfet4r *'r^O<i. 










f Df - | 

2 « . UJcirvI * t arowiinlH i>r j 

prc-cy X - Y . ^ n adion’at j 

t ,„ 10 „ y j.-*-"" ' ’ 1 

Schema t blokowy pr*««J** n T30 3 , T'«02 

Ideovry nn ry*. 7. or 7 eH- trBP '' , _ k oJ.oi "0 d °- 

. ..rtwan* P , ut6ro ® 

Kluoze diodove e»» • l ** r . -rowy”' 1 * JacefCO rol e 

i T4o 3 ***,„. « " u3 ” r :;."o" i xw, 

tq.o7.one do wyj f>* P r7ei 7U ot5 o. TrO* 1 * 1 *® wntf eno JonaXiio j 

(jldvmeffO ukladti iir»«l‘» e3S *^^ jKi p r*y I ,lrt ^ oy X -V . l'r».er ?A ,, 

pracojq r6wi-.oXe.cl® ^ V*** J ^ jjai^BOKO C. 

i ,1ako w'/mcnlfic?® ° ual lV7 - P z ««• ultt X A, -birwaka 

u,<o * ‘**r^i s =«p!' •>•** * j- Bt «*■***♦ 

V j.r/ypndku ju t'oy A tWi , ™i.« 

di odow» - t>,. <** i *^ l W 40-a J~* „ 1 oK „:!J,c jo- 

-ta. Klowia? l‘ r7,c 14 * jjiiOl do nltt ® i ’ 7[t *1" na j«j i 

— ,2 u, ;:l: .. r f ^ -- 1 

PK T: *ZZrTt M *—*■** *°, 0 "p^- - " K1 j 

wyj^olu, kt 6 ra ^ O Ra w/j /, C :Lu Q 

9 «*** J-* * oi;at5 «ie »tanu pOWOduJe 

- n t1 vhOZ P c»woduJe I*> t402 - 14 

9 - 1 ' #=»* ,««»!“ sjajort "O" n» «yji. 

8 wm, Sy : ,o.l i ‘ at0d0 ^ fs o ***** rtlo d<>«Y-» fcnal B, ) 

TV.'i‘ *SrM?** ,..„ y yraea podante • 

° iu * s - <— :zz*z*v — .* .j 

;j nr /v |JQ<] I-U prGoy i. 5 v 

.o' n « -ja-i. 7 ^ oi :, 6 °"° 2 '^r 

to ^,3.^,,..^ ^ j i k u W2 •■* W “ s - i 

v aj„T da oto» w 3 0 r0 nerator podata- 

irrc-"- — *r££.‘ * — * - 

: M:, u u -op,- «», j--* 

odwr^cenitJ r«r P"" ^ T-,01. . 

ny prafl'y ^ JL i h 408 »-ar,.1e pr»r,utnik 

moz p«« «40 2 i 

«-y- *" ton “ ! .f- lOTer ' iUtn 

kolojno Kr.n a i<3- ^ ‘ ln „J.i »« okraolo. 

„ c,»i. — — “ l °' ° 



Do kanotu B Oa konaluA 




i pracy X 






»*i4 



Di* - 5^ A -' 



Pray prn 
" 1 " . Pi*?. 



"1 B . 1’r •.Mnr. nlJtlnm Plc'iOlc ©dbl 1 "’*- 0 i/joi® 

„ I r i» » w J 

rm brorjlcucJ* U40J j podorvi.® )r „ 9 to' t< l < 

Pr'/wr'.'.iifn i Ic hi ntinlif lnv fnl'i . ..i r 



prsorzu tulle irlK03» Prx«la<>^ anA ® od Jrf , t tnk 

stotliwoioiq okolo 200 kHz ni«Z«l ,- 6 >".«*i C55r ' , ‘‘ ,1 ^ r ' C ^ i o'»£ l*y 

s»nl« MMOW K 0 O 8 1 Ck07 **“ -in* "^Twy > 

b >- ■*** -r;.— 

°' ,riSox “i- “’".i. rr " r5,u ■ ,„,.im «r»** pu ^ olo 

pir:nkl »» rtn.nl. rm odcln <“ ‘ Di .«ir:l.a Joot 

*• „ Mtfk -ucm. — * vk *; - ! 

r4 v,,i. .- uw. pod * in® * r6<m ic*K»J , * 0 ^‘ prJ!OZ lwSM> . | 

•'»«<»• MSW*""*- lB|M,, * y j feabl »« #»«*»*** w praoy rd*. 

“« " 1 6 «•» •— *** fay :„; ao ., poai.^-^- 7 p ^,,o,.„i,a BK 1 

**°="* k 1,1 '* 0 ’° ,,1 3 z-nrt. no ^ ± „ M0 2 

ntnm '* J A 1 ” K "J Aci “ 2> l Btwl - 0 -. wrJ 401 ' 1 ° i B ppMwta,.! 
pk,o , 0 ^P- J;r — i 

wtody W atafci'l* ”1 * UD 1 -«lra io7,ni 

Sv ly z obi kpn«l6w ciod^jT * 

t,‘ - . -OP,., T30J 1 TJOft. do ni . G o Pd.p..oloclo Oru cle . 

atopi.n po doX,oa«^» dodatk°wo. cH* 

. ,| dein pk401b doln cZ uklad- Suwok poto n , 

G o kanala przelqozniklem pr^dovo ukia 

H 3 . 6 , PrpC. ..317 i I’p 306 ^"'‘^esony J»* - 

ojomofcru .P306 P, ‘^ 1K PK9 oad 

-15V. I’rzy praoy norma lo* J prZ ° p rzoV ° dz ‘ 1 '''“ " " ^ 

n0 16 do ,„„l t cU ->5V. Dinar *403 * proC uJ, J— *tdrnm 

z ,„P, kolol.tory. Tranzyatory T402 d ol„oza do Popi t c la 

o-lterova. Pray praoy X-V pr«*4«» fc nl . P r«.«od Z ,oo , a i 

_ 15V potonojo^tr Pr«02. Diody ° ^ i>K 9 02o podajo -Vi™* - 0 . 

diody D/.03 i D406 przowodzq ■ Prz * * dio dovy konalu B prz.wodzi 
na uejAolo J przerzu tnika U402. ^ WZBaon i a oz koacouy odchy. 

i aycnaxy . t. C o kanalu " poda-an ^ ± D3 02 Uu„ Ia 

lani. pioaowoeo. to -if ^ ^ .^ 1 - * 0 * 

kpoaxu A prxevodz,. - diody D303 praoojd t.ra. J-Uo 

, vyjAoia 8 U402. Tranzyotoxy T402 
wzmacnioozo o wspAlnoJ bazio- 



r w. 



or - 51 6 a- 



SyC " n,y * kAnalu A Poprz^ dio ,. y D3 oi i 030:’ - I t - ! 

zystory TltO„ 1 Opornlkl R417, R 418 , R'H9 i i -J mjo- j 

metr Fr " 01 *%<^«*** w ,. . . 

Tranzyetory T»iO»» l t!iO«; . 

J H wyjfiQibifyrat wiAvniik-iini o’i,t-~a'‘ < 

a.pMo.Jnoyat ukxad od ^.i X. 

. Vz^acoiaoz koAo,.^ odo l 1Tl „„ la 

rx:.^r^z ::r; t; 

„m no Xa-py o»oylook 0 „„™7“ ^ 

tranzyatorach T50I i T502 B p olni _ ' *°* r6 *« io W ua J 

coco. PraoidlCd oharaktoryatko 'JT i iorycuj,. 1 

ki al.rn.nto- kor.koyj„ yin Rc J ' ' ozyokojo . I, d Z i V - 

„ , , . , 7 - ” ot "Otooh cmlt.rAo TSOI i T' 0- 

Obw6d korekoyjny tvorzq C 502 , C 50 T oko I. 0 Tj °*‘ ! 

K505. PP504, Pr505. J 3> ° 50 ‘- C5 ° 5 ' "3°3. j 

Try-ape- C 5 04 uzy.koj. , l# prawldto^ okaraktary.t^ - „ \ 

kr.aia no Jpy.axyck oz, .totU.oial, .» cnl „ nl » oa ,'. . “f > 
nia konoow.GO Wm.oa pot.no Jon.tr Prso, p ot „„„ , " „ ! 

Pr S 02 us tala . 1 , p,„kt « y oal. e o atopnla koA^ “ s . 1 
krosi. jeoo naJBardtl.i UnXouol „ rMy , WUxaoJp struul.. 

" la “- y ‘ ,tuJe 8i ® *’ rM “ dyna tl v to, ,,, | 

Uzy.kuj. .10 to wt^ozajra » o*«r. e a pot.no Jonatron ,v 503 I 
r.zystor R532. Wl.ozoni. odbyva si e » p„, looI) 1 

PK50la opisaneco na plycio ozolowcj /LOK. ST.H./. \ 

Wt 6 rnikl e nil to row a na tr or. 7 .y 8 t oracli T 503 i T 304 * spelniaj, \ 
rol 9 8 «parator 6 w mtedayatopnlowych. Stopior'i koAocmy j st^ \ 
trzyst opniowa kaakada. Podataw* taj ka 3 kady twor-zq tranzy- J 
story T505 i T506. Pravidlow^ korokcj? zapovmia^ tryaor \ 
0511, po tone jorae tr Pr503 i trymor C 5 20 . Traasf ornxator Tr 5 0 A | 
sprzegaj^oy podstove kaakady za I stopniem ma za zadnnlo \ 
sym« try zowanlo wzmacniaeza w zakresie wyiszydi oz 9 stotliwoS- ’ 
oi 1 tlumienie skladowych wa P 6 lnych sy I 7 ial 6 w w zakresie wyt- 
szycli caeatotliwodci. XI stopion kaalaidy na tranzystoracli 
T507 ^ T 5 O 8 j03t ukladem o wspolnoj bazlo. 



• -M. X. 




t. r. 






i 

i 

i 

i 



■t i l r. '■ 'i , i r 1 1 l; .-*iy na * T ' ’ " 1 

^,.rt Lo j • 

n Jn i v. IX ntoi.tii.vW ^ v,oc «.*.•» ‘ ,0 ’' 

j 1 . ilo ItAJhucH-ionlpoln v.nH ‘ it ." 1 5 

'/nr* ?i ! n ','Vjl TU'/O'/H H't w 5' " ‘ V C ^ ^ y._nn I'* » 

x. t"» t'r.yffltoriw wxmrvcn la tj 1 1 Hr>'’ ' ” 

r^f li m.p t.:; v n la II f» H'. • * , uo‘ai ,rn 

r-.-.v : y. N.%«*t<rn±« l ,n »” ' t oi ,,i 1 y.1-J'V ,n 

jrrj-jQ I ny ;;tial J,1; 



Mr- w p l.orxlo . t , jr mio**> 10 

Ro'.:y.i tory H538 i. H539 i<o«*n>«» 9Ujri 




- 




io^oLizo - 






B- t 1 . 



P 7 - 3 « : v * 



r " : 1 r ». i_vr-.vj-. *J. -• : • l \ 1 






1; ’ 4 ? 



Jo3 t W **•' ’■ 0i „ tD «Av>io 

03 C/lO» r -Op i/r-plo wypO*^*° * B tn’ rl ^ rt ° 1>r * . los 1 ' ' °J 

1 pod 3 tavy crasu U rn<> 5 kli« ia ^ - _ , ie ia^FV ° pc.'-'t '"y 

v, >ia e r wal" al 1 

4 



1 pod3ta«y crnsit " c v-r*'- ,J - 0 la^F^ 

przob.lc~< 5 v elektrycrnych !,a , t ,oili wia , i 

v paSraio 0 do 3 0 SOU. wC «OV«^ £ ’>'^ ^ 

czas, ‘ •yen*** 311 2 ^ItlnytnL sKJad 0 ^ 1 Ittto d ‘ 1 • ~ 

nycH, oraz vy-valr.nle ic , ; i 1^** ‘ 3 oll 1 a/- •• 

San aerator wytvnrsa p - 61ca ytuii kao 

niowy rozolqc na elcranio o «•! 

O, 1 lua/cm. . r v toC *1 21 

' 

3.1. Prr ? 1 3 r ? n i-c *■ - *. — *- 

enlace wy-.-n ianta. c _ 



i.niw 



enlace vy.i ^ c „ , mcM itU - 0vfy 

_ j . pr7 .ed 9 tawia ry«- ' ^iajqo* z P o, ; 

“■—* ,3lo: ' ovy t . n •* sn “J[ a c« «*•**• : 

rys. 9. Prze^ctn alo!1 la do ^• pial wyzwa- ( 

OZ czoir61nych 4 r<Sdo *0 e pr zelqc zn ^ fcr?n zystor 

- aianu - s r"i^o 4 .« ***** toj w 1 

1Wla Wmm * 6rar « .lenenren ******* ^ryntory T112, 

T 601 bpclsjoy C«mym * Z0S PK 204 tr ? 

•kady «tano.i, r OK. \ 

«’* 1 T3, V' 'iilir:,0i a do F r/-cl ybr on y * punUta 

IqeKaay ^ to. ^ y * ptliwoj. 

<5-^.1 z jta*l4C*niW svalaJ^ 

Sygnax p eyt^* 1 wy rf *fiiaenlacza »yu. 

60a, «-«!• «*a" J to a xow- i 

cl 3ia =i ,a.ilaj,= J- a o60 , W*J*£ „i %c » ' 

chronizao Ji " ^ e « rlM * ftB ’ " lub prM , 

srri^: G a 01 — ■«*. «** 

y H-lelnik oporo^ r6 ° 5, pK 60 lb podawany Je«t • 

r:;:rL d :-. — :7 » T 

do vy^alanla p Iia „ yi ;nal ataloprqUovp 

^aanl.cie.n PK602. *.!». Ja ^ fli tr 

«,CJ. PK602* -MO* ^ zoz f Alt, «lnop«.PU.t W , 

eeko a PK602c d.M— myEn *'l t ylKo a^ennopr^ow !*«.. 

«««»» ^rTJ ^ joat v ■ 

C609* Na t602 . 

Xowy na tra«zr*‘° rze p0l ° W ^ 



r ’ 

I 



■ x -'-i ^ 

Opornik U6t2 as«bespi eogsai wt6m ik 

a dlody DC02 1 0603 pri , a p,.,”!* 

WtArnlU irA.Uovy p. lnl roL? wy^ 1 

<0l0 "” C °- a. ir6 «, ° ••■■'•at.™ v 

pra....— j3oa poaiom ,t„, y ^ ««, Kou 1 

." it,r """ "■ T603 WtArniUa \ 

..p.rator», Dr,, n l wtirnlk ..,lt. ro>ly , °* E “ rol t «n,u B 1 
raj. x T603 r6*nioowo X .topw, '“‘' , * Ur '* toot ... 1 

tranxystoraoh T6Q5 1 T606. 7,a dTO1 „ n w »V'»»lanu ni> 1 

T 604 j««t dodatkowo aUrovani. 8 ^ W% tran '''Y«torr 

wyzwalania, W wyniku t« B o uv.y BkuJe gl " y<5na *«* V 7 .maotu« 0?ifc 
« 2m , e niaoza i prz.z to r*cul. OJ? ro *i ^ ™ nkti * W»oy 
■ t.f roculoojl uzy.kuj. Bl? u.tawiai BO ^ r * 1,al *“ 1 *. Mapl v . B S 
motr Pr 601 kr t o^o pokrQtl«m / 51 /. p ote k-t^ojo. "j 

via P»nkt praoy vzm% cn l fcczil . Waf , t „.^ ° ,tIOtreni ^ 6 o 2 Unta _ • 

r6daiicowy vt6rnik amitarowy n % tranzysto^ 8t ° l3ni *"» Je 8 t 
Stoplod vyjAolowy wznaonia QZft Jeat T6 ° 7 * ^o«. 

1 T 610 . Diody 1)607 1 1)608 zaboz P i. oz<lJ J^'^ St0r8Qh T6 ° 9 \ 

■ iopleA naot ^pnym, kt6ryra j* Bt impulBator 1 " ^ / >ri * at * ro w« ni oa ; . 
p r 603 ustalft si?, pvmkt pracy irapulaatoraV 1>o ° lftn °' Joro ® t ^ m 
Pr 60 H ustnl a Hip zal'rau r-rulaail r »o^i ' ° t * nQ ^ w «trem 

* mu '^-alonta^ 



< 





! \ s r . , 
{ . v _• i; , 
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3 . 2 . Impuleator 1 ranerato. 



ozoan. 



Sohomat blokowy ukladu . 

a aohemat ldaowy na ry B . J«ot na rya . C-7 , 

Uklad lmpulaatora wytwarz ' ' * 

Jn«« poditawj ozam v . ’ no rm»H TOWllll9 impulay wy/.waln- J 
xbooza •ytfnaJtu wyzvalai, dokonuja aip.tafc wyboruj 

tryanralania aygnaly wy*^^*® 00 ” 10 "* w * ^macniaor.u 

przerzutnik typu Rs na braakadh'^^^ pr ** olw9obnl * , 

8, 11 U701 uayakiwany j*. t . ^Ola.b. Na vyjloiarh ! 

ny o .tala, a.pUt^, t znonnallzoMa-| 

U701o ,d i U702« dokonu J® Sun »ator na toramkaoli j 

porta tavy oz*.u przez przapu, Zo ^* l °°** "Y^valaJuoego sygnaij 
■ waj*6 przarzu tnlka R 3 . P 0 «»n, * yenalu tylko * jodnago* 
aamykan* przaz podanla a yKniLlu mQm J Cla •unatora . n 5 

Portani. -0* na w.Jioia U?oto ^01. 

-at bramka U701d yrzawodzi ** brank Pi natomlaj 

2 U 701 d. Bra-nka U702a *. aadMiVTu® 1 “* W * j4oiu | 

bratnek. i odwrdoeui* loh f •umownnia aygn a »6w z obui 

iazy, ponlaval na . 1 

rzutnika RS -yenaly maj* yrzaoivna fazv i pr **" 

lu z J«dna R o tylko « vyj46, BO ±na przoa TT** H 

zbocze wyzwala Jtice . Uk la d n a branch SAND l? h ***““ I 
ntozkuj. zbooza oyada^c. 8ycnalu a °* d r6 *~, 

xr: ;r- - — 

— — •— .‘^r;.rr.Tc 3 ;r; 

o*fcO ® U?03b prxarautnik blatabilny R3. *" ! 

J *“ to el4vn5 ; pr « rsutnik «*hl» px.„ riutnlk t i 

.t.rui. b.zpoir.dnio c.n. r . oJ1 rrk . bl%gu ] 

tu. 6 o. 9, toy 70 3 . .. J4olnmi lnloJUJ(loy ^ 

r.oJt PUT. » 3,h U 7 0 3 b ., MjUlwJL po.„ du j, oylnl j ^ 
lcoAoz.nl*. Po wp.t.rowaiu .yen.!.. .. Wkwj , „ uMadu 
r 6 tnlo a kuJ*oe ff o na wyj4otn 8 U703a yanuja .tan M- a na 
wyjiclu 6 U703b atan -Q- . Przaz dzialnik oporovy R 707 
1 R70B •y*n»i -0- ponoduja zatkanl. tranzy.tora lcluoauja- 
o*co T702. 





I 1 



.) — ' 

' '. J. ^ y ^ja w j'OOT’-’i- . 

Poj«mno.<oi C708 1 C709 tak Komj»® ,, " u ^ Q . Gf*"«rnt. ,, nf)a _ | 

tkovyra j«J odcinku byla E" n ® r a tor» * 1 J«at tr ' - 1 

pilolc Ba ;taltx.c C o Job* wkiodem AOt ^ 6d *©m P raoz J 

tora prr.«z £r6dlo staloprad<* v# * 7 ,nti«» ir, - La ** A ^ 

zya tor p-n-pT703. fc<|d Ply -1 

ssmlanp opornoioi Rt w obvo prS e«H» o23,i 1{ . c i« xm r *- ] 

Skolcowq zinian? oiiornoAoi dokon * si ,, ? 

Culno.Jv pr^du *.r<Sdl» dokonuj* * * 1# to vo (^ %u J Pr r 1 J 

li|OZanyi« opomiku eniterowyn. t80 i potewoJ®" 1 u8s y«kuja ' 

vtdrnik ©miterowy n* tranay**®*^ pr8«* u **’ | 

us tauionyra j>okr?tlom /3 ® /# j T , r z«z d.okow n i 

•i? «»**"* wcp-Slozynnilca CZA . ± , r**»* ^ ■£ PK801* j 

Zrair ‘"* wap6lo7.ynn.tka CZ ^ tflcratora Q du *©J opo, 

regulaoj? kondenaatora vt 6rniK int«GT^ kompan »u J^oyra 

Trsnzjrn tory T 7 0« i T705 ^ ,..t K ° * 

^ ... ««- ^ ‘ iinlowo 

dla wyiazycli czcstotUv 0 ° • T 702 Z** 32 *^ 0 * . ___ | 

z ..bl*—*- tr— y— T 7 "L. I ——** 0 ” " P ?' 

LliS- n. — ‘»r,» CT * ap .w„Xo „ln im nl,. y Jo «o ( 

z.— rzzz ■* 

„ p iy« *mae**t» fc « •• lv cio > * « : 

; _ j - > , r;0 1 »ao7.nto 1‘v'^'wo. 

D 701 aj- t.oduj. J-J 'ur»«' Mteoni * ( tr Z^OS W***' • lK,W04H f “* 

dz±4. N« veJ*oiu 4 U703b na wrJ*° iu 6 U7 ° 3h S1 ’°- 

koAozenio eener.cjl pUr. ^ * " ' , oeG o T702. 

tranzystora kluczuj** lt od kt6rc t .o dlo, 

woduje MsyceniB «ranay Mzion napi? 01 * 

Potonc Joraetreia Pr 7 0. dobl.r. • * „ t „ r. G uX.J. 

da D 70 . 1 1701 — yna.a do .t— P»- 4 tko. 

arapiiiud, pur. ^“° ieni “ , , 

- *mtro KQtovo&o do P GI mlna rozladowa- 

we/ro spowoduja J ®C° « «r»oVJn einu n * P 

Aby 0.1— ukX.cK»i S« elem . n t6w. przerzutnilc 

Bl . poj.=no<ol CT 1 poj.ranoXct « czaoo[]1 podtrzy. -L. 

6l W blokuj. .1, Prz.z - wart „ 4cl CT.CS/CM vytwa. 

.... ...... 

rza przarzutuik mono* labile 
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Czas rodtrzymemia wy7,nn w . ^ 

K.ndon«ator podtrr.y,,™,!,, CT1 era J’rSOlo j 

io.y j.»t OL'adaJqQyn ™«z«to& wyzwrx- j 

ZQ UoAor.onta nenoraeji plly nQ mimlau rovatalo^o w momencio 
vartoAoir* kondonsatora C1I ^ J ,c iu 8117033. Po uatalonym j 

Aoiowoco odblokoimj^o pr zer*u tn , k ” powrRCQ do wyj- j 

*llwiaJqo Jeco ponowno 'ryzwalani C Cl< ^ Vny P° rt »tawy oraau i umo - 1 
oza* cenorowonla pily. p rzy prcvo Q " Dioda DRo1 6wi«oi »i? pod- j 
Job t zabloUovnna praez podani* '0" Vfy7WalQn ° J 1yr *awkcv U703n 
X^oznika Plc702. Przy prilQy autom J t 13 U 7 0 3 c z p»*«- j 

U703o Jost odblokowema przer. podanl^ 1 * Vyzwala n*d bramka 
Gdy arystppujq na wyjiciu 3 TJ 70 2 d i ° * r ’ rz * 1 ^°*nika PK?02. I 

tor praouja jak opisano powy**j to een<ar a -i 

nie#: wyatppowanio stonu "0" na \nr\l ±mp * l * V to P«w«duJn r 6w- \ 
bilnoc.0 B U70'ib ( a zateTD i atanu "O" 1 !, PrZ ° r "'‘ tnlka ^anoata- * 
uklnd Schmitta na bramkaoh U 7 0l| O 1 4 t w ®J^oiu ^ \l 7 0 3o , gdy* f 
Ultlad calknj^cy R 73 o, R 731 c?3 , j C ^2 S 

wflBkiec® impulsu wynikl« 0 o z recanarar* ^ ^ * niwolowanl a 1 

nA bramkaoh UlOha. i b. Qdy brak Joat ^ u1ll adu monoatabilneeo! 

wy j 6 ciu przerzutnilca monos tabiln Qco 811704^ VyVWQla ^ OOKO na | 
a w i 9 o i na iryj6oiu przorzutnlka Scbmittn 1 W7 * ttP '* J * Dtan ! 
Bramka U7030 jest otwarta i wtedy i WT .' 1 r wni** 3t?m 

trzymania . 8U 7 0 5 d jest przep ' 

X tylne zbocze te K o impulsu powoduj* wyzwolsni, a 0 1 V 
oyklu roboczeco 6-nsrator pily. Gsusracja m 0ie 8l , wl \ 

W a6 mime braku impul.dw wyzwala^oyoh z ImpuWora Ll ad ! 

C707( H 704 1 R 705 ^Znxozkuj. . yKnal . 

X utrzyrauj. .t«u nz «. j4olu ,, ^ ^ ^ ? \ 

Praca jednorazowa podatavy ozaau odbywa si v w tsn apon^t * 1 

«.tojo rozl.ozony ukX«d podtrzy^nl. I 

W sjfioie 9 l?70 5 d dol^ozon. zoataja do kondsnsatora C 727 t pr2e .i 
l,oanika PK70U naoi^u prscy Jsdnorazows j. Ganarator pily 
by6 wyawalany przsz sycnal zevn 9 trzny lub automatycxnia. 

Aby Jtdnak vykonal oykl roboozy trzeba uatawid przerzutaik 
glowny podstawy ozasu w »tan eotowoaoi do wyzwolenia. 
PrzeMoznlkiem PK70U zwi*raj no kondensator C 7 27 do a^ay wyWa - 
rza ujeuiny impuls na wejAoiu 9 U?05, ktbra wraz z bramkq 

U705b twor^ obsonia przerzutnik biatabilny U-S. 




0 T- 5 t 6A# 



" I 

... odbicK.-Jnoy P™«- ! 

, „ . „tody ® ton m of tern* zo. I 

Na Kyj-iciu 9 11705 wy-t^pi * GeI1 ar«tor P™ ^ * cr , onlu , 

rzutnik Cl6wny podatawy o** normal 10 ' bXokujnoy \ 

at * 6 wyv.wolony automatyozn • -y-« pi wyzwolo. 

tfenaraoji piZy na vyJ* o;Lu tor nrfC* by6 P ° kt6r y wnlenld, i 

—— ^ t;::-— pK7 f *■ ■ - - 

ny n«l.±y ” oi *”'' ljr . mk .ch U7« h 1 ,,axnlk. PK704 

j,o .ti. prMr.dtnik* " mp oax1»*°"* ^ c „ t „..«oi do 

nerator do vyzwolania. -tora C7 27* 

uma*l±w±* ro,iadovani.^ond«.«^^ cenieifl *^6* do ■ 

wywolenia ay^alizowany Je d©n „ k on » gzukany 

Przalacznilc PK702 ma dolqo m0 Hieno±® C 

^ trum ior»ia- „,.relac*o n a do 

Mika PK 5 OI* lokali^aoJ 1 b^dz*-* pl „ 

d T «»u zaw»* e v stanu "1" no. 

jeat • trumieA podstnwa eeZ *y™ u * z n , . 1 

. _ wvzwalsn*^ p „ HVca PK 70 2 * Da J® to 

praoy autoraatyoxni* wy l , r e«l £ l o:iniKa . , j 

1 ,>nl a od po«yoJ^ p . ^yjAoi* brands.! 

13 U7030 niezal«*ni® oa 1 sy gnal z wyj 4 4. ; 

,. n 4« n« akranlo- tak*« J* st *7- \ 

zawBM Awiao^oij liwifl . „ 

, .,>»d DrzeXS 021 ^ 1 * *. R714 jako sygnaJt , 

6 U 705 * ataruja uJ-2ad p reZ y«t©r B7J . 

prow.dzony —«*%£. r .*y.tor ^ -J 

Icluozu Jrjoy 

8 yg 7 ial do wzmacniao** 

I 



I 




uAtorfu pr^tcczama 
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^ ^ v c-w- 

W. n.cnl.oz crtchyl.nl. po.l«»*«° "“"‘c. I 

, jiOi.coi^ff * 1 # przosw- I 

przoilwwiaoniaoza i wzDi«cni* c sJ? r«C M ] 

b|’b Inla roly .topnla, w ktArym ° ^allhr.nJ 1 wnnccn- I 

.» plnnki , pr»l,o,»l. "““J* odo „ylnrti* P \ 

X. r.cul.ojo vr-G— * J"‘ Pr “ C “ 

l.nl . p . d .t.vy . »-*—*' rpr-**— *“ ^ 

X-Y syrncU odchylnjqoy J« sfc 1 v z maci»i® c7 ' k , i 

X-Y . poMlnlvclc, n«* ■' ,e,,la °^: u ,,cy. .If *■**» 

v-.r-.cn i.ov . r <*llloovyM cliornK** *<•«* “ | 

..p l5 cu vy^vl—C «cdn -.«•* ~ ^l^c. unyClv.4 

w uKlaoy 1 . u nr.erolcLra , 

Kzmacuiacz wypo»n?.ony j« a D n fcudach * 

iji»'/.niPl:satjiioon« •VC^ ° 

palmie cz?»totli.vo£ei. k r o«l*aJu ’ 

, „ • r> l on ■x-^o -ro x — X — , 

I. Pr- 7 1 - ■■••-/ : -.1 nij C7 o- Uii > v ~ 3 r t -£ L- — ” 1 ~ “ 

pva ey odd : 1 ° 1 ’ 1 ^— * j 

5 rhn .it idccvy pri*d«»«i» ryr- ,2 - ®P 

p rz „*n.a™iacl odchyl.nl. ponlor-co vy .nncc.n.tioyn | 

«W*J» - pr^licnnny... .pv.P**" - • „(,„«*«. - J ' 

joeo „ - ...nicnlo. Traniyotor 190 J ' t6l .„lulo« vyjiolovym. 
T902 »topiii«ni wzmacniaj4<'/ m » n ^ lin ktem eunvijncym aycnaly 
OWod l>azy trajizystora '19^1 no jonatr6w par*eanwu P ozl °- 

z gejieratora podatavry ozasu i»o ^ sprase *onia ^rotnego. 

aeeo IV901 i ftW 1 •*«“»*“ * *** t r Pr9<>3 doyrowadzany 
Priei opomlkl it90't, M<>5 1 P ° e ” den6ator C9<>7 1 trymor 
j.at ay/pnal r. pod.ta-y { oWitfo4 clovo j dzietall-a opo. 

Coo 6 a lusty do l;o»npexiRRcjl czp* al? p0 tono jometrem 

rovatfo. KalibracJ? wzmoonlenia u2 yakuja si? 

Pr 903 . Z potenc Jodis trow prz® a aumuj^y si? = syrjna- 

regu lovanyra nlmi ataly pozioni ”® ^rotneco przoiqoza 

lem z podatawy oia-u. Gal^^ «*•** ffl0cni ^n±e wzmiicniacza 

prz.lqoznik PK901a. V pozyoji %1 

ro^nia pi?6 razy w atoaunku dc p °^ otneff0 wcil odzq oporniki 
V pozyoji XI w cal4^ sprzv**” » * ± tryme ry C908 i C909. 

R913 oraz R91** potenojoioa rou 
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Wzwocntrni® XI wyan ttQzm 

0908 i polqo^ona nl% rfi^! * ° n * * °P or> ' U<tt W3* tr > m,,r<h 

potanojomatru Pr905 i tryml^a^ C * 1 ‘' i “* otoua * opornika H9<*» 
przez odli|oa«nt® efci 97il z Ca C9 ° 9 * V».mooni*nl» X5 uzy«kuj« sif» 
ka*«V opornoAfi 1 vzmocniwnlJ v^^ 1 ^" 1 1191 3 * drug* n “* wi V- 

Xrymory C908 i C 909 aluiev do ko r * 1 ' ft0z * Pt^ololirotnl* v/j-oota. 
uanaoniaoza. Potano Jo.natron, °*t«totllwo«ol<»wf.J 

vanacniacza przy wzmocsni ttn ^ u xi »t§ t»ki punkt praoy 

powoduj* zniany punkfcu praoy n,' * amian * vzmooiUonia X5 ni* 

Pray naiania wzraoonlania na X 5 2 " 1U WXmacnlao **. 

na przal<\oznikieta PK90tb. Pr««iq QXnt * diorta D 90i przsl^f no- 
poziomago PIC902a i b dolqoz* do °^ ch Vlnnia. 

nia poziomaco albo aycnal * UoAoow *eo odobyla- 

i n orntka kanalAw toru odohyi ania i ^ ar,niao3; * 1-ub ay t ^, a i v. pry.e. 
Prr-e* o r crnlK *9*3 1 Knl.^o 0 9 01 .y^M, 

na plyt9 ozolovq. p l y '•TProwmdzony Jeat 



Pr904 x Rdnna naieme 




odchyl^ia poziome, 



BE? 



IV/, . 

U?r'? '?nl.rcr, loi'innuy ortr1)yi r . ,;„ ( _ 

Sohomot blo’tovry nkladu przed3tawt a 'I 

idoowy rys. 13. * " y "* C *9, * BoHo^t l 

Ka wyj^ciu wvnacniacw anajduj^ 8t? 

aopturujica na tranzyo torach Tlooi 1 «*tte rowQ 

jGS t w^cniac, r6*nicovy « a tr^J^*’ :j 

V s topniu tym rofiulujo *i 9 *«***, t TI 004 

potono Jometrem Pr 1002 , or w , „ 8t avi a nl Cai ° co I 

wycli Stopni potenc Joiuotrem PrIOOi . Vt * ^ raQtrl ? '*y jSclo.. 
trenzystorach T1005 1 T1006 apelniu^ 7^ ° Wito7 nj 
jrvoycli 1 przoauwajq potion at aly n * r ° 1? o eparu 

D1 00l 1 D1002 • Stapled nasto^ Qa ^ ■i«*r a ’ 

1 T 1008 jest zosadniozym V*raaoni a cze a ^ ZV ° t0rQOh TlOOy 
jest to wzmacniacz ze sprz 9 *ehiom 

opomiki U1Q23 1 R1024, R 1025 , n 102 6 . ^ ”* lA * a * Pr* ez 
viednio kolektory tranzy,tor 6 v wyj^io" ° nQ °dpo- 

« wojdclami vidrnikdw przoauva, i, P .. y ^' Tl ° 10 t Tioit 

nolocle dolc^czone do tych opornikfiv i ltQl i0dy r6 «- 

r 6 „ T1007 i T1O08 spolniajq „i, c B r mtos ^ t “ 4 ’' tr im* y , to .. 1 

Gdy napi^oio wyj 6 oiouo *» ^ m«rzr„ r iitua - 

nie do takioj wartoSoi, *© dicdyzaczn^ Jr Uiac * a °I>ad- 

jo cw altowna redukcja Wasmocnienia '^odzU noat^pu. 

* t> u y* oyornnfiA 

Bprzjiania otojo ui® bardzo mala o_ nM , ' eQl $*i 

* w ^«aiczcLnj o r 

du*«J amplitude ie na na celu vmikni ?cio 8 Ycnal6* o 

— r 6 w stopnla wysokonapi 9 c iove C o. HaayoaniT^ y c0!1 ia tranzyato 
szkodllwy wplyx na liniovofid praoy vaiaacniaclT^'^**^ ** 

ozeBtotliwoioiach. Stonnlora vyUclow . , a ** v >yaokidh 

J '--‘■"^y-i wzmacntac-a 

ro-wrwie dynamicznle wt6rniki emlterowe «. “ ‘ St ®“ 

T10 09, T1010. TtOtl IT, OU. Wod , Z^or/ZJo'ZTo 

moil i D1012. F».uw,j, tat Mpl!ol „ 04cfc.yia’j„„ J 

Sredni poziora ply tek odcbylajEjoych w plonie i w ^ 

byl tuki a am 1 nie powodoval aniekaxtalood 

nie. A-by wtdrniki prawidlowo przenoaily duin . 

1 a YCna5.y i n * e 

vprowadzaly dodatkowycU -zniokaztalcea fazowveh 

v, J ca » iorciast opo. 

rnofici emiterowych uzyte dodatkowe tranzyatory Tioin 
i T1011, ktore zachowuj^ al 9 1a ko dynomiov.ua opornoSci. 





a ste ay^^c/ooy *■ C,0, °- 

aiorowanio tyoU tran *y* tor6w od, ^ pr »«* «ryw® r ' y ^ rOS t opornoA- > 
k przeoi wnyoli pol,6wek wzciaoniR o/a ^ ^ d P oV ° <l ' i B <roni- e or or,, ° 6 " 

sy«'*nly to maju pr*«oivn* i' a ' 9 .. c&( o \ llS tal» 8 1 * 

oi oni terowej dla abooa* naraat^j^ P ullkt '^ijr.aoJ 1 otr'«*'Lo- 
ol rile zbocaa opadaJ^oo(r<>« ° P ***„!* rK5 o1to ^ ° Irt Aii»i* c,za 1 * y, ‘ 
potanejomatrom IV 1003* Pt'** 1 ' 1 < jyiia«* lK< ' ura n« ,n l ar, Py* 

n l a puji’ct praoy . 1“”® ’ 

namym iui ioino*l 1 wiona J os * * ! 







n - '' ' 



in ro • j.-' •• i in lpgtfSLJ — 



Uk t.rul ro/jfi r ivlani.n lauipy ° 
lonjfV «*- ’ 



ntrtt J.ujc J**” oA 

rt,****** Jl ° 4 W rocn- 1 , 1 -ycu 
_..cM.«n xowpy °* ^4|»il ®«* s 5' f ' ,n t n |o.i • •’-* 
la«Ufy OflcylosJ.oi.owcJ « „ vyr.^' ' " 

orl J ilin *r«<lcl. Ei^Kte* > xo „ U 0!-» 10 

lub zwlekfl'-’.oni© ja»a° ioi 
czpAol obra7,u. 

5 . 1 . ry ,. 0 - 10 , » *-> " 

Scljomn-t Ulolcowy ” kla 1 „ py „.aoyl*' '< 

idcowy «» r >' B - l4 * u( *trtlo d* 19 ” 0 ^orat*' 1 ' 11 ,,Q ' ' 

W»«cnluc* c K P ^-:oy»“ .1 

,, y c^... * -*•*• £*-*-•* 101 • ll ~ oJl: 

kono»y A i n. r .. 01 . 01 , »^ K y 15 . 

stnim Lon io «O 0,e> ’ r< ,„„lncji J“ no .ran. y ■■•- 

i potdncjomotru » v " 1 

sy ,„ nty »o ^ ****r'*Z**«'» ‘ I 

rKO mol. *** to i nt ■■>■ 

o.-l’y pofcr'. t, ° •> ' ‘; H J bT .,,,,1 , 

' »S* i j c-n-n 11 ""• lyo l, «»•.••• - 

4 rc ,l,,io n •• ^ Prt-W ° d P °^, tW ol. *«>> W’ at 

Wi$1s**y i ,r ' vl ... Tilt) 1 . T1 103 Sterujo otoJJ 

Napi^ io na kllpl« n,c,,tarne r11 °n pror-ooivst^vj.^H. 

POIT’** ’'**"’** nlot MB tr«n«r» tor ‘ l j^ienio °««*» 

P*"* ,tm ' Cm ' y Zt obu .topnl - “; olo „„ to . syo—l ton 

K ompl*»«» “ dolll „ »y'' ,alU ^ „ B jdola «”““ la °“, I 

i ‘ oJ wy»t«ri,.^.lo iu woltl5w . 

mio ^ « do Kilku^l” /nlnnia uetola o P or,au, 

amplitude doo.o ;;ymnoI1 loO*n ro'-.i ^ us tala oiv pro-. 

V M ooni«.ir oo o i!1112< Trymovor. ^ O , oyloa uop pra- 

■P" tienl “ i.,,,,,, 10 .' ^ iial ° Ur 'T‘ z podotawy OK.* i * 

widlowy toazta x _y eo oyo-na 7 1>rzoW o®iik WCS»02d. J 

cu jo W rodaaju P oJi ,MO.« 

uKladu MuoaO-aniA 



- 



O a rcc« lfltorn 

VaraacnittPZ storowimy Joat tylko stal°I ,r - •' ^ort 

jaono4cl 1 lnu-pa iwieoi be* pr/orwy. l'ray >* ^ tri1I nl etvia 

B ygnaly * poOstawy ozaeu powoduj^ wyca 8 isen i- ricw'C. 
oloktronAw podczes povrotu plamkl w polo ^ ; ra 

podozao lokallzaojl strunienia pr'zolJVOSiolk ri.j' 1 - ^ ,,-„io 

opomik RIIOU do potonojcilu - 15 V. Powoduje to wy 3t ' latr.py 

trendy® tora TIIOI dutyn prutlein 1 apowodowanlo Awioc. 
nie/alotoie od ustawlonia potonc Jomotru Prlt 01 ^ ^ 

y. po*OB talyoVi &r 6 del« Pra-,y modulaoji JaanoAci lampy JV ) 1 '* 
aewn^trznyrn skladowfc staloprrjdova syenalu je'it P E ’ z ® r,oa “^ 
prZ ez wzmacniaez rozjafiniania, a skladowe o wysokie j cz?9 to “ 
tlivro.4oi or\ eprzftone prze* kondensator Cl 113 do katody lo"py 
oflcyl° s kopowo J» Dzipki temu mo±ua mod»^lo\ra 6 JaanoAA rviumierj~ 
syn «alanii od prtjdu ataloco do 30 Mil*. Sycnal wyj^oio.ry w?.niac- 
n iQC*a rozjaAnionla ma polaryzaoj^ dodatniq i wzrost omplitu- 
dy tec° syenalu povoduje wi^ksz^ Jaanoifi obrazu. 

Kailbrator w osoyloskopie zbudowurvy Jost n& nmltiwi-bratorzc 
09 tabilnym UIIOI doatarrvajqoyn Tali prostoktjtn© J. 

Nast^pnl© multiwibrator stcruje uklad symotirj'zujqoy. Ro{pilb- 
e j^ eunplitudy napi^oia vy jAclowepro doVionuJe al^ poteno jone- 
trein Pr1103. Napt^cl© vryjSoiowo IV Jost dolqozono do rnia- , 'i 
01102 na plyclo ozoIokqJ, Oulaz.do 1103 Jost zaelr.kictn s 

oscyloskopu. 





Schema* hlokowy ukiadu przedstaviony 
a schema t ideovy na rya . 14. 6St na ^a. 

Uklad odtwarzanla skJtadowoj ataioj tw 
tranzya t orach T1106 i Til 07 , kondenaatl^ 

1 C1112 oraz vlaAoivy ukiad ° Pr2 

Odtvarzanle stoBuje dlate GO , gdya- 

o dlugim ozaaie trwanla ze wz G i Wu ^ ’ npulB y *oz 4a £, 
genie z obwodami Biatlci ateruj^o^j lam t ° ienino6oio ' ,,i 
ozkovaniu 1 nier 6 *momiernie rozja^niai. Y 

Sprzeionia po jemnoAciowo Jest r ’lotoaovar ^ 7 
** rdfcnio? poteno Jal 6 w panujq otv mi9dzy *" 
py a wyjficiera wzmaoniacza roz ja 6 nlani a . tiioT 
j> 2 ^ wzmacniacz komplementarny , kt 6 rego 1 - 

dzi przez polowp okreau aycnalu sinusoi^T polo ^a Przawo . 
■Mofioi 20 kHz doprpwadzoneco z generatora ° G ° ° ° 2 ' ?at ° t U- 
Napieoi® zasilaj^oe na kolektorze TI 106 ^P^oie 

vyjAcie wzmacni ao za • V ozaaie dodatniej pria » 

oodulu Jaoogo z generatora T1106‘ naay Qa 8i ^ SyCTlaIu 
polqozenia emiterdw Til 06 i TII 07 oai^ga a 1 W9p6ln Y Punkt 
pi ? ciu na kolektorze T1106. Podozaa r6wn * na * 

T1107 nasyoa 1 punkt pol^czenia eniteriv ^ r ‘° l6v,ki Syenalv 
0 V. Vielko £6 amplitudy napi § oia ^odulovar^g ^^^^ 016 
vyj^oioweGO napipoia wzmacniacza rozJ*$ ntlnU Zale *y od 
oie wyznacza Jasno 66 lampy. Przy odpowiednio 
koSciaoh podstawy ozasu na emiteraeh , »' 1 io 6 d /Ch 8Zyb “ 
j. * 1 * prz.blee proatok^tny snodula^y, lUr^ZZT^.' 
ma lcsztalt impulsu vyj 6 oiowe C o z wzmacnia QZa ro * 
Zraodulowany impuls rozJaSnia^oy przez kondensattT riiBnla ' 
rnjqoe Cl 111 1 C.112 Jest dol^zony do ukladu 
akiadowoj stale j zloionego z di 6 d D1108, D 1109 , Dllio & 
i rezyatora H1 124. Uzyskany w wyniku odUax-zania przebl 
na R1124 ma ksztalt i amplitude impulsu roz j a 4 niaJ J c * ^ 
Poteno Jometr Pr1102 ustala poziom ataly napi^d* polaryiu 
jqoeco siatkp lampy osoyloakopowe j. Poprzez kcr.^nsatory ' 
Cl 113 1 Cl 114 dolqczone si* do katody lampy oscyloskopowaj 
akladow© o wysokiej ozestotliwo 6 ci sygnalAw modulaoji ja. 
snoAoi zewnctrzne J z c^iazda Cl 101 . 



cii M 

J 8t al«j r 

s Przg. 
^ r i4ni- 
na ekreni, 
w *Gl ? du na du 
ela ^ki 1^, 
1 T ^07 two. 





Regulator nys.napipcta 







cl 3 o 

G *0 °* 

a cl *rl 

r; 1*1 C. 

o il u 

W3C 



h a 

3 .3 

3 S 

ST 

q; s t 



^illaca o9oylosko I m . 

Zaoilo oz .i„olo-,.o c „ niskloh nar ,i,i 

i zasllaoza wyookieco napi^oia. 

1 . 7 -aBllacz aleclovry . 

Soh emat blolcovy ukladu prz.d.taxlo*,, ^ ^ c _ 12 

a Bolieniat Ideovy na rys. 16. 

Napieo 1 ® sleoi Jest dol^ozone do uavoienin 
t rans f * ormatora «»i«oiowego Tr 1301 pr2e " ” eC ° 

—oi * » r ~ r — y 

Tr1301 dostarozaJn napi ? 6 do P r .w,,, 

miarowej, *arzenia lampy oaeyloskopove i . _ 

c , „ , , - . « *■ ' f y^walania pod— 

otawy o*a.u. Stabilizator Pc„. 020(;6lll . yoh nap P 

i-varoioyy™. Dlody “ 

D13 ° 2 ’ D ’ 3 ° 3 ' D ’ 304 W,n * P«»to«nl k aootkor dla a 
xatora *15V. Stabilizator *t 5 v tworz, lm! „ Ur T 

T1302 , T1303, T1304. Capitol e lost ^t™. 

prxez cuoap Zooara D, 3 I3. Kzaacnlaoz bl,du „ T13o4 

zaailany a napl e oia ,70V. Zabozpi.o*,^, przooi».„ arolove 

tworzd R1304 i T1303. Dlody BI 305 , DI 3 O 6 , D 1307 , D1303 t«* 
r«fi proatownik snootkowy dla stabilizator* -I 5 V. Stabilize* 
tor -13V tuorzi* tranzyetory T130 5 , T1 3 06, TI 307 , 71308 .^"" 
Napi^oi® odniesienia Jest vytvarzane przez diod ? 11 , 3 , 4 * 
Vzmaoniacz bl ? du na T1 3 08 zaeilany Jest z napi^cia + 1 5 V. 
Zab©zpi® OZGn 1-® przooiwzwarciov© tworze % RI 309 i Tt 3 Q 7 , 

Diody D1309, D1310, D1311, D1312 tworz* proatownik moatkow, 
dla stabilizator** przetwornioy +5.2V. Stabilizator przet . 
womioy slu*y do z&ailania generator wyeokiogo napi§cia 
i przotwornioy dcatarczaj^oej napi <?6 + 25 OV , 4 , 25 V , + 70 V 
-100V. Stabilizator tworzi, T1 3 09, T1 3 10, T1311, T1312, 
T1313* Wapipcio odniesienia vytvarzane Jest przez diod? 
Zenera D1316. R 6 znioovy wzmacniacz blpdu na T1311 i T1312 
zaailany jeat z napi^oia + 70 V poyr*©* dodatkowy stabiliza- 
tor na diodaie D1315- Wa to na oelu zwi^kazeni- « a p 6 lozyn- 
nika otabilizacji ukladu. 










Koio 1 5 V * ** 6rym 

Na »ryj£oiu ukladu uzyskuje sip nftpie ci * ^ ranZ y«tor*« h Tl31< *' 
zasila sip przatwornio? przeoivo<> v ' nJ l °* rae two*' ni ^ TrID 
T1315. Z uzKOjod actdrnyoh tranaf or«na* or *^ 013*9 * ® V322 
uzyskuja si? przaz przatwomik n* ** io . 4 _ da oh 131323— D * 3*- 

4tr pP fl* vu 4 00V« 

oi« 4.250V ± ♦125V , PTZ.Z pro-tovn* n *pi^* * 

pi^clo +70V 1 proatownik na diodai* +7 oV, tf d y 4 to n ! 

N.jt>.r**i.J .t.blll,o»«. )«“ n *^° u TO'*- S **g J ' 1 T1319. i 

dopronadzoae Je«t do wzmaoniaoza Tt3*?* * 

napipcia +5.2V tworzi* tra»*y» tory d±0 d*i* D, 3 17 * , J 

Napipoie odniesiania J^vor** * 1335 * T ^y ^/^OV/ ' 

Zabozpieozenie przBoiwzwaroi Prl3 02 * + 5 vno2 I 

Prl-103 .sv Pr 1 304. *ar«wW ogwi.tl.j-o' ^ prM]I r. G nio«- ( 

— rrr i 

», _ ... r; r »: - c... ■ 

pi ? oio O ezpstotliwoici oioo ^ napif 0±0 R J 

vy ozaeu j-t uzy-kcne dZ ^du do pracy. j 

Dioda D1318 »ygnali-**0« w*** 03 ®" 



SloWizator+-<5V 




Sobeoat toldkowy 





' 



DT - 5 i6A ' 



yraolcio(; o 



napigoi g* 



j 

— c,,. » \ 

Sohemat blokovy uldadu prz® ^ otowody lam- * 

ldeovy ryo . 13. P®**®** 0 ?^! , e o do ukJta-i 

Zasilaoz wy“ ok A e C° napiP° lB Z& n api«> oia r *° dU i?c lo wytwarz.a J 
py oaoyloskopowoj i dostorozo^ ^ ^ yysoki® ° Bl fcor2 . e T 1206 
du odtwarzania slcladowoj sta oft tr&nzT ,» n npi 9 cifv 1 

e „.r.t.r napipcia E ’ Sy\ K v , „ 

± tranaf ormatorzfl Tr 1 20 1 • +1 ’ 9 * ' ‘ 

vynoai 20 kHz. Dioda D 1201 
D1203 



D1203 



. n1202 pr-ostuj. 

oto mla 9t 
„1850V» na 

pros tu Jo napi-eci® 



-j 1 

. :: 95 0 V polajry® u J t l°® 

- Ad » a napie° i& jmU StabUi Kac Jv 

naplfole dodatkowego ofl oyl ofllc0i ’° lf , c jo azeregowym 

w6d siatki otorujqcej a prz oz f0GU stabilizat 

ookio^o naplfole * afli iania ^^ ul u j£ ,cy T1202, 

Btabillzatorom napi? eZ oreCO^ T1203. Nap±, 

T1201 J — tr^ cz ^ ^ ^\ oh \ T12Q: 
1203 , T1204, T1203. J „ t4rnl Jd M p lf cia -1850 

d °rr-<— j jest ■* 

* d " lBln / i ^ cdnl.» le ” la ' „ a pl ? cU uatawla 

1 +70V /Jalco “l’ 1 * -_ 185oV . **“ „ reE uluJ. *±9 po. 

MUM ““ S naP ^L prison °-tro«* « ' «.j™, P«y», 

■** p-t-o^r- ~ p^ onoJ utrom 

tenojomotrem y re fful u J e . 

du /4/. Asty^natyzm o5S o 2 aw£J /$/* 

Prl 203 wyprowadzonym na 



7 



D. badanxa tecuniczne oscyloskopu. i I 

Niniejsze badania atanovit* wy G i lc 

ktdw tzw. badaii nlop Q l nych 2 n *Jiato tnl * 1a , \ 

vany przyrzqd, ^ ^ **- \ 1 

V okresie ekaploataoji ninie Jaa . e ba • 

waazone przede it»*y,,tkl m W,p a4 * < *"' t * b,* „ ! 

»1 4u 1 “yt««rnl, a ° PO ’'»~- 

okr.ilonia -tan,, t.otmozno "‘ r ° 1,U * **" 

Dadania nale*y przoprowadzafi v l iyr 2 nda. ‘ u 

podanych v rozdzialo A pkt. 3 . i ^^ 3PUnkaeh pr ftRy ^ ^ 

1# Zeatawlenle przyrz^ddw nlezb^dr. oh do 
Kaliteator GFP- 70 /KAL p roau]C0J1 sp _ 
nerator fall proatokqtnoj 1 kHz 0 cz adlot «chnti- a , t 

od 1 yuS , zniekoztalceniaoh iopulscIT^^ Dara8t MUa i«’ C °" 

„o^ol, aa4x-.«o„c,j roculacJl ^ K , 

n o 6 oi^ do 1 ^. z doki 

1.2. Generator RC 20 li z do 200 MI Z 0 napl 

do 1 V i zniekaztolceniaoh ni ellnlow ^^ U Of0lv 

1.3* Generator sycnalowy 100 kHz do 30 MU Z 0 ° ^ 

ksztalaaniach niellniowych do 2 % ^ ,0lV d ° 1v i zn ie . 

1.4. Generator znakdw ozaaowyoh 1 S do 0 

pez»i od 1 *. Np. 02-64 produkojl ZRK.' ^ * d0kladn »ioiq 

1.5. Generator impuls 6 v proa tok^tnyoh o tr 

tlivoioi 1 H* do 2 5 MHz i napl foiu „ * “ 1 “ ak »- » «,zto. 

np. typ 8012 Hewlett Paokard. wym 20 u0 5V 

U 6 . Szerokopasmowy millvoltomierz lardp 0vy , h 

na zakres lOmV do 10V w pa^mie kq a U , tran 2 y 8t ofoyy 
. - 1 UO 100 ini 

oi pomiarowej 2 %. ulz o dokiadnoi. 

1.7. Bwontualnie kalibrator oacyloakopowy typ tQ . 

Electronics & firmy Bradley, 




DT - *Sl6A. 



2 . Hadanln pystomu odcliylc " 1 ** w ' ' 

, _ nn badn- 

a. Kalibraoja zalcroodv V/o». . t, 192 wir 5 ozy 

oFP -70 11113 oia uatawi^ od- 

Synnal 10 mVp-p z kalibratora od -zaJ'* W ° J , Q wrn oonle. , 

» . 
powiodnio w pozyoji " = "• lx * 7 wY soKo £6 ° bra ia storowa 6 

ni« ta* by na ^. 1 . **"» ponii o,,. 

ldadnie 5 0 Na JO K - t -*" 11 

vzmacniaoz sytjTxalaiui a kali r B# otor»* u 

_ 40 so* 1 " c i,ra 3 U 

5 mV/cia - 20„V P -P _ } „ «'• „„ 

, 0 ra v/c» - 50„vp-P _ ^ vy.- obrozu 



5n»V/cm 
1 0inV/om 
20raV/cm 
50raV/om 
0 , IV/om 
0 , 2 V/cm 
0 , 5 V/cm 

1 V/cm 

2 V/ora 

3 V/cm 



„ 20n»Vp-P 
_ 30 mVp~p 
_ 1 0 OroVp— P 

- 20OniVp-P 
-0,5 Vp-P 
_ 1 Vp-P 

_ 2 Vp-p 

_ 3 Vp-P 

_ lO Vp-P 
_ 20 Vp-P 



- 50 ’ nn, ‘ obrazu 

_ 40 nun- 0 pra*“ 

e-n w**« ’ 

- 50 obrazu 

,-a jrjni vfy * 

- 5 ° obrazu 

- 40 mro * Z *> obrazu 

- 50 " an * Z- ° braSU 

- 50 — obrazu. 

n m in- 7 



_ 50 nan * 
__ 50 n® 1 * 

40 ® ,n - 



5 V/cm - 20 v p-P le toadania technic*- 

-le m ie 6 ci 6 « 

Vyaoko4<S obrazvi wa«» a 

neGO. i.oayob-- 

Za.trcjeni. MS****' “° J ° ^ zwiar -»» *— hakl - 

, , Rk w pkt-"a- / „ ftW arto 66 nie mo 2 e 

W trakcio bada« J 50 mm ±oU 

Prz y wyaokodcl .w— 
przakra ozad0,5«®- 

Impodaneja Kaj^iova- yub ^ wi!)CZ yd na 

sygnai * z ! 

ZTXn '^ •« “ i 

- y-S rr.: ::;rr 

UtWOr ^ tj. ifjlelitowoj 1 ktdrych 

a 10PK. 

przowoddw 0,J5 iryno»±6 okox 

w7 ,ajc^ poje»nno^ «**» 



^♦aaatoSS kompenaujo taw .Haiti tj. ,visy utworzon* praoa i 
TCn ' i^ompo^o^y^ m**XTn*i maawyoh o **A±nyo H t > 0 - 1 
***** "i»ycH parnmotraoli . Manta* w/k obvodu winio n Uy6 Ml±m 1 
tak by odloclo^oi od ©pornika do pojer«m,4 Ql 0raa 



B oylo 8 1 < 0 P u 



nl« prz ekrac za ly klXku cm. 



do aakx-e.ia a«»V/cn .yenalan O.W,,-,-, „ r „, v/v i 

St,rU BC przapr ”« ad;ci6 No’panaaoje obvodu . llmut 

° l " l6r ' woJ ioi°«y™ by *«iay i "balU* nl. 0[ . ^ 

torZO ok ° 4 ci obrazu 5 cm. Dada 6 ba»t ? pnle pozoataio zakr« 8y 
pr ; y /toaujdO .ycn»l z uallbratwa 10 x .rtr.. v/„ m p , iy> kt4 _ 
V/ „„,!««» WOK.** obraMi .l»n s wynoali 3 <m. 0 , !rtlyika 
^ 7 g 0 ko 6 oi aamnilonovre J nie powi- przokraow^ 1,5 
od wy 9 fcalci vlnny byd mnlcJaR* od 1 mm / 2 £/. 

a awi®y 

r«CT" la 0 >J a 

Piyxina r«c 

BlIX0 „ie zomv/cm vy.t.r»K »4 badany kanal ,y 0Tlaloffl . Ualibra 
^ ro 0,1VP-P ‘* k vy« ok< >‘ 4 obr ““ vyboalla 5 am. P okr ,, tlo 

mt ° , cJ roC ulaTji wamoonlcnia winno zna.Jdova6 u ± 9 w t ym oza- 
pXyn * w ijOK . KALa 0br6oi6 raat^pnia to pokrytlo oaikowloie w i e - 
Ti zmlaray* vyaoKaSi obraxu . Vinna on a vyno .16 n ttJwy4;oj 20m|n 
aKterystyka oz^ototllvoAolowa. 

. .a j 4 MB 4 AI< 4. A 1 4 nn . 



Qhara* teiyD “ J 

nal o ozs»tobll»o«oi odnlo.ionin tj. 100 da 500 klu « cana . 
a toro .yenativ .zorcowyoh wl^ozyi na badonaca Waiu. 

nLnOioel® do cen«P atora ^blqaayd na Mjioi. o.oylo. k o pu 
o|co?n «o,<y millvoltomtara lamnowy i miarayd r.U, « yiJatl x es _ 
era tora. Na zatar-aale 2 mV/om Vrj-a tore wad kanal tak by vynokoid 
obrazu wynoalla 50 n«. Zwi ¥ k.zyi oavatOtilwodi eanoratora do 
2, Mite utrayn-ajdd bo samo napifoie na wajSoiu oaoyloakopn 
i amiorzyd wyaokoSd obrazu t. B o » yS nalu. Nia main byd ana ami. 

a od 35 Wyioj wymioniono pomiary przeprowadxi 6 rtfwni©2 
' a z akreaaoh 5 . 10 , 20 oroz 50 nV/cm. 

f< 0 dpawi* di impoloowa. 

SyC nal 0 o z V a ' fcotl;1 - wo ^ oi r *V et >'° J 1 2 z C on cira t ora fall pro- 

tolc 4 tno a 1 wlncayd na wsJ$oie badann^o karvalu 1 na zalcroale 
gmV/ou» wy»torowa 6 tok kanal by wyaokc. 6 d obrazu Myj..,aii a ^Onaoc 




. .. . or - ■ ' ! 

I 

*3/ i’tni-orzyi 

. -rO.2 /oK®P a “ 3 ‘ la ot'wloilni. > 

Na s’.altrGsle CEas/om O. 1 tiS /on* . -./:a<lrC , . 

>zw.i- s 3 * r* urni zwi 3 ° v do 

ozas rmraaiania. oraz pr7:©r oS 2,-J ’ , 

TyrZ© lt:raC r * A yf wysolcoAci 

ni. ^ ty ,i, pm t 5 . ; ; 

.,5 mm, a zadr t anla oi ^u 1°° „o ,aVx„,„h 

I mm i wlnny sic unpakajai ^ oya » nnr® f pr ostol< 4 U..> .) 

rzy 6 mlorzqo zwisy, pra^ OT totli w °^ ciaC 
2 f 10, 20 ± 50 mV/om pray ® 5e ^° 
lOO kJI* f 500 IcIIz 1 1 * Dl!B * 

C. Przosuw osi Y. , woj'Sci© nf? ‘ ' £ ' akr S± ° 

. ..--'‘“-r;;::; ■•“•"z.r.r" .L™ 

Spro*t«l*A«5 ez > wy tlo rr^ s,,H '‘ * ^r-odek pola poiuj Q _ 

50 mV/cm. 01 >racaj.lo poKi 9 lnna 0 aAqC tt ° - 1 

G^rna ± dolna obra= 

rW °* nieBi on a P««** P rzeSUW ' j 

ft. Aiolin.lowo^ odohyla.»ia w ^ W oj^ie badone^o ku„ \ 

_ !-alil^ stora WlqC * -.rrifi tcalibracj j Mzmoonie.'; 

syon^i 0,'Vo. „ re, 4iwUtu llola p< J 

1 “ Satr °; /l - ,*.=»« at*.*, 

nia tak by vy***** 6 °° r „ rllP ^ nsstepni ^ 1 

««M> 20 ^arxa pal- rcniarovcco. ««*.!« j 

„ eirpjm i dolnym .Krajny- ^ 

dIh powlrnty ^ ^ pr ' cy r6&nicovroj. 

i. Tlu-nieaio ay W*W cft p ^owych wlno Z y6 rdvmo- 

SJ „ o! 1 K<- . coner.tora ^ il,T lub CHOP wy.lc™ ai ; 

lwl o na obya« o.J*cf * ka*da E o obrazu wyno.iia 40™ . 

nun ,„acnia» tak, poiaryaaeji t-nalj i -tavu 

. na 30 -V/O- **••* obra . /y na 4 rodek pola P-iaro. 

„ pozyojl ’-*• Sprowadzl*- + ^ Zraierzy 6 wy»bl<oi6 obrazu I 

— i «— f PP— ^ 1 - j 

na 6roclT'-u pola* N1 ' 

j. Tor wyzvalanio w®wn gtrznec ^ ^ nap i^oiem sinusoidal- , 

Na zalrrcoia JOmV/cm vy ncalia 40 «. Przel,a znilt | 

„y,s 1 kBa tak by «?«>*»** ^ raealatar «am O c„i 0 „ la 

no.iza.lu vaJ<oi« uatavic * p ' = . / 40 / przolqo-znika radz a . 



•Ul 1 , 

ny* ■ «« — « pozyojl ■~*. repnlator « 2 moonio„i a 

rodzaju v«J*°i« b» tavl,:: ^ . = . /40/ przolqo-znika rodz a - 

„ pozyojl KAb. ““ -A- /30/ praei^oznika iridla ! 

j,. py^alaula 1 -1-^ klttW 



tt XOJi io «o«»b‘rrnr, : o. Or. c „lovad poaiom tak ,. r na JC crn Uale 
%fY B 4 rodlca wy»oko 6 ci pr K obiecu »inu 3 oiaalno co . Wo , ,. n . ‘ 

•“"I* . A 1 » * /31/ prx.l,oanik. wyzvainnin 

' 0 Punkt wyawalania na obwladni nl. powinian zmiol>l4 

SfcoAal -1»-J nli - ,0 . mm ‘ T “ 

^ konaio B /klawiax 32/. 

d*“ 



3 _ pod»‘“““ °" a * U ‘ 

^titraoja aakro.6» oxaa/om. 

“ Hanerator anakda oza.owyob xalqoayd na v OJ A olls W7 , mac „l aoaa Y 
, r.akr». v/cm tak By -yaokoid obnazn by Ja „, 0 mtlio 

‘ „iA 20 ns.. Pray korzystaniu ..a znakdw , S do , 3t ^' 

tizova* obraz przaz vyzwalani. v»„, # tr„„, Przy korzyatan,!,, 
ao znak.Aw ninusoidalnyoh 5 1 to MHz atoaovai vy^alanla Mlf . 
nctrzna znaka.nl 1/>S- Natomiast pray uiywantn kalibnatora 19 S 

J^aea .1® ‘”=° Jod3mi * Pr " y kallbrtto Jl 20 a V=n. ten. 0 , 1/lS 

z ekspabal 1 * 

0 peruJ4° Prze.uwem X uataaid pionwazy znak c„,„ wy „ a ,_ e 
dzialrb a kali 1 zmlarzy 6 odloeloSd mi S dzy aim a lA- tyn luh 
2l .tym /patrz tabala poniiaj/. Na zakrnr.aoh 0 >5 do 0,1 uS/om 
ufl ta^ia -it d "' el na 2 - ei ° J daia l<=« 1 -i.rzy .i, { dle 

lo&6 do 9~ toc ° lul> 17 " tec ° * naUu » 

jaespoosje ozao/om x0,2 toada sl§ na r.akrosie 0,i^u 3 / cm> 

Occnie podleea Arodkowy 10 cm odoinek linii odatawy Q2aau 
za warty mi^dzy 20 -tym a 30-tyra oentymotrem toj Unit, 
y tabs 11 ponlioj vyazozegd laiona a, zakraay na ktdrych prze 
' praxadz.a . 1 ? badanla oraz znaki czasova, ink ilo« i Inamlo _ 
no «a dlu S oA6 odoinka llnli podatavry ozaau zavartsco n,i e dzy 
pi«i*wS2y ro i ostatnira zliozonyra znakiem. 








^onown dlu^ 0 ^ 
.doin'^ pomt !v , 
,(ro /cm/. 



IX ° i& 
w o dc 



5.01a /Off 
lOM^a /° • 
iO^ta/50^' 56 ' 



0 f 2 y«S/ cm 
0 , 1 yuS/oa 
0,1 txS/c twO, 



lOW yob przy atoaowanlu 



tffwy 



,6 na 

^ynOflil® ‘-O 

r na badanyw 1 
*zaou przyP ad 
r6 jiaat^pnio 
ilqty oykl ° b 

lOinlarowa j » b i 

IO0lCOP ow,i *J # 



do 1 nS/cm ro787.OT7.anle lub w/w aykll 

* tt kr* sao1 ' ‘ ” ow {nHO pr*«Krao*a6 en.bosoi Unit ©kali tj. ok' 



tii 0 P w — 

flK r®J n * C 7flKr e fl aoh 0 , 5 /uS/cm do O.I^S/on. v/w zmlnny mo C , j 

0f 2 ^ o 2 mtn , ol w obr C bl® 4rodkowyoh 8 cm Unit pod©tawy‘ 

d octt° d5!l6 ' anio sie poszozecfilnych oykli z piono-wymi dzial- I 

„ a9 su l )olCryW 1 © a dokladnofioi^ do 1 mm. Na zakro-jlc 

icami s ,ca ^ oKB i,an*jEV *5 nlollniovo^oi winny vry a t ?P ow*4 r«aBt 9 ' 

0| 1 uS/° m * akr09l o od 2 do 7 cm linii ozaau odobylki 

V 2 mm. v zakreaio od 7 do 10 oin odchylki do- 

..o.’zi^ d ° 

do 10 — 

— oJa p " datw °* a ' u : 

’ V przeprovadzanla badan wg pkt. 3a na zakroaie 1mS/em 

V tr& lcoi ® ^ o1jr 6ci6 pokrptlo piynnej reculaoji vzmocnienla • 
i 0,1/'" ^ w lewo. Zatieszczenie znok6w ozaaowyoh wlnna vzro- 
raza tj. w 1 oentyraatrze linii ozaau 

• e o najn® 11 J ’ 

e ,iqd c ,, lub wi^cej znakow czasowych vg taboli w pkt. 3a. 

*inn<> by6 



ablli* aol£ 



otraz" . 



Pr 6 C wy*'“ lsniB * 

bad an progu wyzwalania w 0 >-motrzn®go nalofty okreali6 
pr®y a wyftoU oA6 obrazu , kt6ri* moina Joszoze ©tabiliaowa* 
mini n,a3nt * ^ poZloM ".QicrefilR ai? pr«Sg wyzwalania na zakre- 
p«kr«tle« ^ a0 ± 5Q mV /cra. 

e0 cb ^ p ^ egU vyzwalania zownetrzneGO sprowadza ai? do okre- 
Badarie nl inimalneJ wartoSoi mi^dzyszozytow© j napi?oia aycnalu, 
owodu j 0 wyzvolenie podstawy ozaa-. Przy tym badaniu 
P g ^ £iiai przylo*y^ do wejfioia wyzwalania zewn^trznego 
na l eS > odchylania pionowe^o. Pr6g wyzwalania dla 

4 Ht6refTOd z 

, , v» ir6d©l okre^la ei^ przy wyzwalanlu ««" i *f \, ■„ 

*azy* tKio 

ZaVre3 wyzvalonia. 

na calu oki*©6l©ni© zakrosu cz^stotliwoici przy 

nadadt© ,na n6i 

w t .T, u i 0 atabllne wyzwalonie obrazu f . Przy badaniu 

ict6ry°fr J 

alBJ> La vewnftrzneiio w I©lkoi6 ©y^ialu wirum byd taka by 
^dowolivyin zaliroaio V/om uzyaka6 obraz 1,5 ca vyc- . w ca- 

i >a4mie 




•«**• 1 . jub " u " /KJnwi.,., Cj . 

xy rft s!9 prsry nOrmnX« ij 

Vyatorozajrice J ost ^° d ^ dtir »i e P r ®^ ifl gt wcl ^ 1 ^^ ' 

30 lub 32 wai£ni 9 to /* c 7 ; os u / Kl ° otno ^ 6 r^ lC ° ' 0 ' r ‘ i- ! 
nio wy^lanoj pt>dSt ^ r ^ym ***** ******* ^ Y * 

Przy wy 7 .walani« *^^^0 * 

^cie iryaimlani* sown? -v/yn#^ u 1 1 ^,»l*toro poziotmt. 

UfcrSByn,a6 War ^ ka pcX^° Jl 1 r ' ze. .±»«»olclan f ,^ 

5 . Dziaiani® px-ze^ 0 * 1 ' vyatorowa^ ® y ^^aloniu wc, ■ 

D»,ln. r D »l**y ^v/c* 1 **■*„ „ cm. Kl.v, 1«1». 

, warn t«k by »- “ oM ' e „r«* «?'“ P-i« by. 

,,ym . A . lub -a* -*•£, by.M^**% n «y *«" 

yy-acjl /W/ °”°, era, •«*« *““»* *>v 

wfOlanla tab by > al „» M' »1«« nU ' "1V.:- 

Mr a,.aj,a.. P ° 

„ tt zboczu opadoj^^' PrZ y Obrazio CO l!mi 

t« «J 1 ,0 *"■ .. ^.latara I’°* ^ ^.j.zy od 50 ,,,„. 

Sprawl*^ vi" 10 " toor aty»®» ^”'“ i£ 

zakren rec^ 9 ° J O oi«,v/<* n tfll P otJ«^ atora - wraca J^ 

■o— - 13 r* L wy/ 

c* ne9 , c*y niw 

w A * 

. c^yl— 

. Kallbraoja w-"-*- 1 ** , 5 4 v^ni.ty/. 

^ r=^.*zs- ! 

tfinna «iP ona ‘ .± KAk. 

^t*. /«/ * >** ynji x 

x 0 |ni a« 

par, mo pr-rorxaeaienia w<jjicie toru X talc by d!u, ;0 .46 | 

loo KB* wy»* er °'* -n . n *,„olo ( :i« .a,. „ 

na «««■!« ^° S1 x to aorz la»poK>-. "*«*•" bzgstotU- 
l 10 p byo t^r,y6 ***■“ lib 11 POZ1. MOJ llv . 

«o^ oy„..alu ao 1,5 oiB ^.j.aa od 57 «- 
, ^ tfijo*M* OI,a y 

ekranie • Wi • 



■g- v V- ; 

i’ .••' 

P^' “ ‘ 



"1 * 

Przoeuiileoie fazovo midday torarni. X l y 

PoX^czy6 * 8o1 ^ 1 z cencratorem eycnaio 
X i Y. Ustnwl6 ozgstotllwofifi Generator* Ila ^ eJ6 ° ie to rfiw 
wa6 obraz. ktAroco wyaoko^d winna vyn 0sl 7 £ Wto. 

80 mm. OdXeeloAd ml^dzy punktami ppa. oi , Ql 7’ & SZ * ro ^o4& 
w oJ I !” 11 poziomej vlnxia wynoati najwytoj 5 , 5 , ^ 1 ‘*°<**- 

Vewn-ptrzny kalibrator wzmooni«nia. 

Do vylcallbrovanoeo dowolne e o kanalu vzaa^^ 

0,2 V/cm dol^ozy6 aygnal 1Vp.p z kalibrator CZ * ^ Bak *«ai* 
i zml®rzy6 wyaokoA6 obrazu. Vinna ona vyno^ V 3 Vm9tr;u ' a Co 
dnoAoi^ do °»3 «m. 0816 50 «un k doki a - 






Wynilc 



;C V1 .05K' 



KARTA. DADAUXA TECH 1 

TYP trr 



Wyzvaianio * 

Wy^alonio z ! 

Wi r 2 walani°-5- 

j^iibraoja ^ 

°® i S/cm 
0,1 S/om 

10 mS/cm 
5 tnS/cm 
2 xnS/ cm 
1 mS/ctn 
0,1 raS/oro 

10 yuS/om 
5^iiS/cm 
2yuS/om 
1 yuS/cm 

o,5/ uS /° m 

0 , 2 yuS/cra 

0, 1 /uS/om 






inn It . -i 



Lcja zahroa^ 
2 in V /cm 
5 mV /cm 
lOraV/cm 
20mV/om 
50mV/cm 
0, IV /cm 
O. 2V/om 
0< 5 V/cm 

1 V/ora 

2 V/om 

3 V/cff 

, c2 wzcHfdu " 



Impodanoja wej* 

-kali brae ja wejeci° 

-*wi«y 



tllwo^ciowa,«a_52V/.,-- 

Odtpovied* impulsowa 

_ czas naras* &n±a 
/5mV/cm/ 

. prz«r D * ty * ~ 13r ^ 

2 wnz 

rrzcsuwpla^l/?^--'- 

Tiumionio ayen* ldw 
wsp^luych 



'ctnxO , 2 



10 ncn /w{ 

• tccVm. 



Dzialanle poaze 
r ode.aj6w pracy 

podstawy <5KB.au 

_ ^y2v;alana 
- ftutomatyczna 
_ ladnorazowa 



lOom 














_ 43 r 5 

80rtn»/7 5mm 

1,5 m*. 
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i 



i 

. 



•. 
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CN 15'- 1 

' «ot 00> ' GK ^- 1 

P *! 01 • „ « 1 4 

" H ' 

K<nn 5fln 




! 3 - 

* 4. 

|2: 

7 * 

j 8. 

! 9» 

10. 

11 . 

12 . 

'13- 
;<4. 
11 5 * 
;‘ 18 . 
( 19 . 
. 20 . 
21 * 
; 2 2 . 
23* 



tr s 



glG 3 

C l04 

Cl 05 

cio 6 

C107 

C 10 S 



KCI’O W 1 
of,rW, ‘' «,r ,«.-'< w ' N '‘ 7 
‘" n ’ < ’ r SCI* 

cor3 :; t ^- 10 ^ 47 

KC? 

c-era* 1 * 

jCCPe typ 1 
HCP 



jjpoc j* 



i 2 *». 



C 109 

c ,io <=®' oW ' B „ r 
cl" TCW ..°^ , ‘ 7 

Cl" tryB " tc pp»-'°‘ j ' n47 
Cl *3 lry KSO-I 

Cl" 0lkB USB 

c "5 roli !x. <»/“ 

C1 13 ®^ tr o'./" 

C "9 ’ , nh . KFW tyP 1 - 1 

Cl 20 f0rrO ° 0 4 /U 

0,21 ° ieK r ir e «. **»* typi1 

Cl 22 r° rroe , 0 4 /u 

ci 23 o" ktr, “ : Lftt tyi’ lT 

C 12 <> f€rro«l" • 




ZAE.ilAD. 

CERAD 

CERAD 

CERAD 

CERAD 

CERAD 

ZAE.RAD. 

CERAD 

CERAD 

CERAD 

CERAD 

MIFLEX 

MI FLEX 

ELWA. 

ELWA 

CERAD 

ELUA 

CERAD 

ELWA 

CIRAD 



Lrr - 5 i 6 a. 



Ko; 






*y. 



! 25. Cl 25 ~ 

1 26. C1 26 04/U 47 AX 

^. typIX 47 » 



0129 «-»**. 
0130 



1 31 . C132 

1 


’ tr yrnQ r 


| 32. ci 33 
1 


oerari 


i 33 . C134 


ceram. 


I 34- C135 


tryma r 


135. 0136 


coram. 


I36. 01 37 


tryma-r 



Cl 38 
C139 
, C140 
. Cl4l 
Cl 42 



KCP 
04/U 

04 /u 
^OPpa-lOd 
KCP 
KCP 

TCPpa -'Od-N750 6-25 
KCP 

*rcPpe-lC<l-H 7 50 6-25 

TCP*.. « 



£ 


.6 7 


8 


47 y« 


16 


ELWA 


47 n 


25 


CERAD 


' 6-25p 


250 


CERAD 


30p 


250 


CERAD 


47yXX 


16 


ELWA 


47 M 


16 


ELWA 


?50 6 - 25 p 25 O 


CERAD 


12 p 


250 


CERAD 



250 



— P»-lOd-N75 0 6-25 
* T "* r ■«'»»-tOd. S7so 10.40 

try ™ ,r ^.-104^7,0 6 . 25 
oeram Kcp 

trymor TCT p ,. 10d . s75o 

mika KSO -1 



250 

250 

250 



CERAD doMototr. 
CERAD 

CERAD doblerarn 
CERAD 
CERAD 
CERAD 

CERAD do'} ter air; 



541. ui 42 mxita 
1 42. Ct43 eloktrol. 04/u 
| 43. C1'44 ferroelok, KFPf typll 



| 44. C145 
j 45. Cl46 

\ 46. Cl 47 
1 47. Cl 48 



ferrool. 

mika 



KFPf tfrpll 
KSO -1 



Przelqczniki. 



6-25P 


250 


CERA"’ 


I60p 


250 2 


MIFLEX. 


47 M 


16 


ELWA 


47i5 


25 


CERAD 


6-25P 


250 


CERAD 


47n 


25 


CERAD 


510p 


250 V 


2 MIFLEX 


51 op 


250V 


2 » 



\ Lp. 

L — 

1 . 

2 . 

I 3 ’ 

1 4. 

1 



Oznaczonie 
na a.clioraacle 



Typ 



Producent Rodzaj daialanla 



PK 101 
PK 102 

PK 103a,b,o,d 
PK 104 



laoatat ELTUA 
la to a tat ELTRA 
FoLana RET 
Istoatat ELTUA 



nlozaleiiyy pojedyxiczy 
nlozuloiny po^edynczy 
oLrotowy 11 pozycyjny 
xiiezalefcny po^edynczy 



1 . 



Gnta-'.da. 

G 101 Cniazdo typu B1IC 30 01 




pjUrzm* 0 ” 



el*** 1 



W - 51 6; v 



dW*’* 50 * 

lC tr^' 



Uv^cri 



Tretf 1 "'}* 



IMagi 



1 • 11201 , 

2. R2Q2 

3. 11*03 

4. 11204 

5- U205 

6 . R206 

7. H207 

8 . R208 

9 . R209 

tO. R210 
It. R21 1 
12. R212 

I 13. R213 

[ 14. R214 

\ 15. ^215 

\ 16. R216 

| 17. »217 metal 

18. R218 metal 

] 19. R219 metal 

| 20. R22 0 metal 

?! jjt. R22 1 metal 

| 22. R222 metal 

! 23* R223 metal 

5 24. R224 metal 

! 25. R225 metal 

* 26. R226 metal 

k 27. R227 metal 

i 28. R228 metal 

29. R229 metal 

30. R230 metal 

\ 31. R*3t metal 



T201 parovn.no x 

pod w^G 1 . iSSj<n . Vic 
To=20°G , UCs-ajfo 
pnrowane T 2 C 3 ± 
nod w -i'c: 1 . i'6im . 
Z'fo i2>. przy I 0= 
UCE=3V Zakr. ?( 

parovnne T205 * 
pod W 2 gl . roAvn .ft 
2;J /-2/ prsty 
UCE= zakr. ft 60- 



pjiil.lP® 

Philip® 

dBMX 

Cl#— 

CE*'" 1 

CE^ 1 

CBM* 

jCSMI 

CE!Ji 

CKMi 

OE** 1 

CE’MI 



metai, 

metal. 

metal 

m ®tal 

metal 

metal 

metal 

metal 

metal 

metal 

metal 

metal 

metal 

metal 

metal 



DFW1° 

J 3 J-W 10 

arr* ik 

nf P2 1 4 

JJCXP93 

BSXl’93 

}iSXP93 

PiftPStf 

DSV'Vl 

0SXF93 

DSYfO? 



°»25 2 OHIO 

0 « 25 2 OlELG 

°»23 2 OHXG 

0,5 0,5 OMIG 

0 , 5 0,5 OMIG 

°»3 0,5 QMXa 

°.3 0,5 OiVIG 

°»25 2 OMIG 

°»5 0,5 OffiB 

°.25 5 OHIO 

0 * 25 2 OKXG 

0 » 25 5 OMIG 

0 * 23 5 OMIG 

°»2S 3 OMIG 

24K 0,25 5 OMIG 

i20 0,25 5 OMIG 

310 0,25 5 OHIO 

2,4K 0,25 2 OMIG 

2.4K 0,25 2 OMIG 

47 °.*5 * OHIO 

2»4k 0,23 2 OMIG 

2 s 4K 0,25 2 OHIO 

47 0,25 2 OMIG 

'82 0,25 0,5 OMIG 

100 0,25 5 OHIO 

561 0,25 0,5 OHIO 

361 0,25 0,5 OHIO 

47 0,25 2 OMIG 

4? 0,25 2 OMIG 

160 0.25 5 OMIG 

361 0,23 0,5 OMIG 

2,7K 0,25 2 OMIG 



900K 

11 IK 
990K 

IO, IK 



330K 

100 



Uvrat:i 



piody 



Or.ru** 3 ® 

jia 



R232 



5 



3 3. B233 “* taA 

3 4. R23 1 * mota 1 

35. R235 Botal 

36. R236 “* tal 

37. R233 * 9tal 

38. R239 octal 

39. R240 mot* 1 

1 ,0. BJf.1 ““ t * 1 

( I,,. H2>*a m«t.l 

1.2. asw 

U3 . R2W « 1 <* 

j 44. R266 

j 45 , R247 «“’ c “ 3 

46. B248 — 

47. R249 » ot * ! 



• 48. BiSO 

49 . B 25 t 

I 50 . B 452 

j 51 . B 253 

I 52 . a « 4 

' 53 - a 2 ” 

54. B2S6 

55 . RJ: ' 7 

56 . B23S 

J 7 . 8259 

1 58 . B ® 60 

I 59 . BZ6 ’ 

? 60 . B 262 

| 61 . 3266 
62 . 8267 

63. 8268 

64. ><^3 
! 65. 8264 
| 66. R 265 



a«tal . 
B-’tal 
bc ta 1 

pi*3 

BlOClil 

saoi* 1 

tfOtft 1 

B»tal 
pasta 1 
Q0 t*- 1 
jatfta! 

s*«tal 

BjOt* 1 

r-ata- 1 

mote 1 
taataJ. 
saataJ- 
ciot* 1 
met a 1 
Biatai 
aet»l 
Btatai 
metal 
ja* tal 
piatal 



RJSO 

RMG 

R51G 

R>SO 

RHG 

RMO 

RUG 

Rt«G 

RM& 

W-T 

HLT 

rmg 

R>!0 

m# 

R5*& 

RUB 

ml? 

ta-'T 

IlfSG 

r>*> 

>S>T 

ml? 

*s/r 

ml? 

ML? 

su-o 

«LT 

ML? 

ml? 

i<mg 

rmg 

hlt 



2,7* 

47 
361 
22 « 

690 
229 
76. 8K 
464 
47 
47 
3* 

3* 

47 

47 

|00 

100 

47 

3* 

3* 

47 

47 

47 

5 fO 

30O 

30O 

150 

220 

47 

5IC 

510 

510 

430 

430 

39 



0,25 * 

0,25 * 

°,25 * 

°,25 ® 

0,25 ® 

0,25 
0,25 
0,25 * 

0,25 
0,25 
0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 



OMIG 

ORl° 

c:tf° 

Qi& a 

OMX° 

OWff° 

OHXG 

OSCIO 

OlUG 

0HI° 

o»io 

OHIO 

OKI® 

OMIG 

ostro 

OHIO 

OMXG 

OHTG 

OHIO 

OHIO 

omig 

oMXG 

OMXG 



0,25 


5 


OMXG 


0,25 


5 


OMXG 


0,25 


5 

n 


OMXG 


0,25 


5 

5 


OHIO 


0,25 


OMXG 


0,25 






5 


OMXG 


0,25 








r 

pr2° 1 4 

px-202 



0 era®* 

c cra®« 



Typ 


Mart. 


Moo 

W 


Prod. 


Owapti 


CN15-1 


IK 


1 


TEI.rOD 


lintowy 


CN15-1 


IK 


IT 


TELPOD 


ilniowy 


TVP114 


220 


0,1 


TELPOO 


llniowy 


TVP114 


470 


0,1 


TELrOD 


1 In levy 


TVP115 

TV P 1 1 2_ 


2,2K 

220 


0,1 


TEL.POD 


lixxio-foy 

n 



^ cZ * 

n» 



Vart. 

F 



Nap. Tol. 

V * 



c2 02 trymer 
„„ n -i apeoja 1 * 

C2 3 KC1 

c20 4 oeraiu. 

0205 trynor „. G 

0206 c.r®. ; c 

0,07 try«® r 

' C208 

; c209 „ 

cz1 0 O.r M. 

‘ C*H cerB ° 

0212 try "* r , 
, 0213 ‘"“ or 

* c21 4 oi“* 

cg(5 

l 0216 f«rro.l.B. 
^ c217 .iputrol. 
cJt8 .LUtrol- 

0219 .l.Btrol. 

0220 f'rro'l* 

0221 



MKSE-018-01 0,033 fx 400 



MJVOii-v • ' * [ 

TCPpa-IOd -N47 3-1 Op 



KCPe typ X 5 
TC Ppa - 1 0d-N 4? 
TCP 

TCPpo— 1 Od-N47 

KCP 

KCP® typ I 
KCP 

TCPps— 1 Od-N47 



2p 

3-lOp 



MXFLEX 
CER&P 
ZXE.RAB. 
CEP. AC 
CE11AD 



, 7 p 


350 


10 


CERAD 


1-1 Op 


250 




CERAD 


10 p 


250 


to 


CERAD 








ZAE.RAD, 


Ip 


250 


5 


CERAD 


5 , ip 


350 


10 


CERAD 


3-1 op 


250 




CERAD 


10 - 4 cp 250 




CERAD 



KSO-t 


100p 


250 2 


MXFLEX 


KSB 


4,7n 


250 


MI FLEX 


KFPf typ IX 


47a 


25 


CERAD 


04/0 


47 u 


16 


ELVA 


04/U 


47 U 


16 


ELVA 


04.AJ 


47 U 


16 


EL M A 


KFP1 typ IX 


4,7 n 25 


CERAD 


o4A» 


4? u 


16 


ELVA 


. KPPf typ II 


47 n 


25 


CERAD 




o# a * 



— ^t 7 ^ !!tro1 ; K?ff ! 11,1,11 <6 

»* £2 04/^ ” „ 25 

«! «« ‘^oK. KF^r 6 „250 *s» 

•«. c2£ ; ^ gr 3 op 250 

27 . C* 27 KCP u »* 

o*»A 

c^/° 



3 op 250 

»/* T" „ £i7 « 16 

23 C228 c«r- 0*»A 16 

*' c*9 ** Ktr \ oU,« " 

2?« • +tr'-tro1* o^ 31 

l0< C2?0 * TCVPfT l2p £50 

’ f , «8* tnR “* "^Vp 

,,. CJ33 C '°'‘ SC? _ ^.25!* Z50 

^ cero° jOU-5*7J° 

3^. C2:J ICFP*- W 

£•*» t0 r ir K0P „, 50 6-25P «?. 
35- CS;t ! ^.P ^-^0 10-40P => 

** «*"' *""^,0^50 *'* 5P 25 

3?* ' " TCrp*- 1 

5a. **» KCP J,y50 ^ «« 

59- c2!, ° °ar *® p 250 

40. « 4 ’ E3 °- 27 u 16 

M. «M -'“ trol . OU/V 6 _ s;p 2;0 

s s ~12C~ r i; 

- s = 5 ^=?ri^sL 



; 2 47 toi ,|£<t , — — — ■ — 

>rzel^ ogt lliCl# 

>«-<*-»» !!L— 

>1 ‘ 20 ‘ I.o.t.t 

>v202 . 

jBOfltft* 

n’^nli _ .1 — 



ELVA. 

GF-'f AD 
ELVA. 
CERAD 
CERAD 

CEHAD 
ELWA 
ELVA 
CEB AD 

CEHAD 

CEHAD 

CEHAD 

CEHAD 

CERAD 

CEItAD 

CEHAD 

CEHAD 

CERAD 

KEFLEX 

ELVA 

CEHAD 

CERAD 

CERAD 

MIFLEX 



dolii.®*. 



prod. 

ELTUA 

£LTRA 

ret 

PLTRA 



— i^dstaj dzial&nia 

_ oi «»le2ny P o Jodynczy 
ni .,ialcZny paJ»dyuozy 
obrotowy 11 po^yoyin T 

ol , Z al .*ay poJ.dyt.oxy 



typu BKC , 5 ° ■ 

S3S£ 2SU *> -*!!t - 





OHIG 



&34:t 

*343 
*344 
*34 5 
■ *346 

• *347 

• *348 



OMIG 



OMIG 



OHIO 

otua 



*OdZ&J 



J ow& » CK 45-1 

2. Pr302 lc^eic^rjr Prl85 

3 , Pr >03 «velwy i' • r 1 B 5 

4* Pr304 warBt.i*^ e ,xvPl 14 

5. Pr305 war8t.*p.p,TVPU4 

6, Pr306 v*.rat,w¥e.*i'VPH5 

| 7« Pr307 w^ulowy Pr \85 

, 8- Pr308 wer.lowy Prt 83 

\ 9 . Pr309 v?^lovy TVP 115 

11 10. Pr310 w^gl-ovy TVPII 5 



\ TELPOD 1 
O , 2 TELPOD 1 
O , Z TELPOD 
0 , 1 TELPOD 
O , 1 TELPOD 
0 , \ TELPOD 
0,2 TELPOD 
0,2 TELPOD 
0,1 TELPOD 
O , 1 TELPOD 




516A, 



B otlom 






* • T4oi 

2. T402 

3. T4o3 

4. T4o4 

5. T405 



DFP 5 a^ 

BCP 177 

BCP177 

BCP520 

BFP520 



Obutloui 



t. D401 



CqYPUo 

cqipivo 

SXYP95 

BAYP95 

BAYP 95 

BAYP95 



CEK1 

CEMX 

CF-H1 

CFUX 

GEHI 

CEHI 



2, D402 ozo 

3. D403 S± 

4, D4o4 Si 

5 . 0405 Si 
6 « D4o6 Si 



Obudow& 



Vwaei 



1 # U401 

2 . U402 

3. U403 



3x NAMD TO-116 
PEZEH7.UTNIK TO-U6 
4x NAHQ TO-116 



UCY7410 

\JCY7472 

UCY7400 



CEMI 

CEMI 

CLMI 






v «*rfc 



UVsitfi 



1 • C4oi 

2 . c4oa 

3. C403 

4. c4o4 

5. C405 

6. c4o6 

7. 0407 

8. C408 

9. C409 

10. C4l 1 

11. C4l 2 

12. C413 



Q 

* rrQ *Uk. K 
43 -«ktrol. ( 
rerro «l«k. ; 

f«rrooi ek> 

«nlk* 

mlka 

f ® rro ®X«kt. 
f arroolokt 

nlka. 



EL* A 

CEUAIi 

EL NA. 

CFltAD 

KL.WA 

CEO. AD 

MIPLFX 

miflex 

MXFUiX 



Is ob tat 
83133 
83133 
Is os tat 



EL.THA. 

FAEL 

FAEL 

ELTHA. 



poozv&rny 

b ly okatMiio 
t>lysVAviozn- 
Po jodynoxy , 

/oz(j46/ 




odchy 






CEMI 

CEHI 

CEMI 

cun 

CEMI 

CEMI 

CEHI 

CEMI 

CEMI 

CEMI 



TO- 1® 

TO- 1 0 
TO-*® 



OMIC 

OHIO 



OMIC 

OMIC 

OMIC 



OMIG 

OMIC 

OMIC 

OMIG 

OMIG 

OMIG 

OMIG 



OMIG 




516a, 



OMIG 

OMIG 

OMIG 

OHIO 

OMIG 

OMIG 

OHIO 

OMIq 

OMIG 

OMlo 

OMIQ 

PKtO 

OMIG 



29. R531 

30. R532 

31. R533 

32 . R534 

33. R535 

34. R536 

35. R537 

3 6 . R538 

37. R539 

38 . R540 



omig 

OHIO 

OVIIG 

OMio 

OMIG 

OMIq 

OitEG 

OMIQ 

OMIG 

OMIG 



Poteno Join© try 



Rodzaj 



1. Px*50t V 9fil.v/arat. 

2 . Pr 502 w 9 P rl #Warat> 

3. Pr503 w^gl.war.t. 

4. Pt 504 w ? gl.varat. 

5 . Pr503 wpgl.varet, 

6 . Pr }06 wygl.warat 



telpod 

TELPod 

TELPOo 

IELPOO 

ielpod 

TEL POD 



^intovy 

lir.i a.- 

li-niovy 

^ixiiovy 

liniowy 






,0121-1001, eniazdo *y p 88 1 
0121-1001 

,0121-1001, gniazdc tyt 88 1 
0121 - 100 :. 






fl,0<S2' a J 



r 60 1 
R602 

p.603 

fi60* 

r605 

n6o6 

$.607 
R 60S 
’ itfo? 
*610 
, Roll 

, R612 
, Iv6l3 
r6i4 
] »615 

, tt6i6 

. R6I7 
. r 6|S 
# at*? 

, ?620 
. F.621 

R622 

I. 8623 

► . R62^ 

j. r625 
>. 8626 
7. * 627 

3 . k 628 
?. 8629 
K630 

1. 8631 

2. 8632 
^ - R633 



niet® 1 

Bist® 1 

&& t®i 

mota.1 



jaa tei 
cjstal 
gje tftl 
njotJ*- 1 - 

ussjtol 

acta 1 

njatoi 

gietfti 
iset®*- 
jietai 
pe t®* 
•netaX 
3« ta * 
ojcitai 

jatstaX 



>0.1 

mlt 

B!iG 

R># 

>{L.T 

>a/r 

KLT 

fSuT 

jiL-T 

>itiT 

>a-T 
Mi-T 
>&-T 
* 0 -* 
Y2- $ 

MLT 

S&/T 

JILT 

ML* 

>3-- 

mlt 

mlt 

MLT 

>c-T 

yxx 



47 

9. lS 

tic 

510 

900S 

111K 

VI 

47 

36K 

56K 

iH 

33OK 

680 

!K 

2'4 

13K 

tOK 

8,28 

2,4* 

2,4* 

24 

24 

75O 

680 

630 

68 

200 

75O 

24 

24 

47 

24 



o,25 5 

0,25 5 

0,25 5 

0,25 5 

0,5 1 

0,5 1 

0 25 5 

0,25 5 

0,25 5 

0,25 5 

0,5 ^ 

0,25 5 

0,25 3 

0,25 ’ 

0,25 - 

0,25 ■ 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 



OHIO 

OHIG 

OMIG 

OHIG 

OMIG 

OHXG 

OHIO 

OMIG 

OMIG 

©MIG 
OMIG 
OMIG 
OMIG 
OMIG 
OMIG 
OMIG 
OMIG d 
©MIG 
OMIG 
OMIG 
OMIG 
OMIG 
} OMIG 

5 OMIG 

5 OMIG 

5 OMIG 

5 OMIG 

5 OMIG 

5 OMIG 

5 OMIG 

5 OMIG 

5 OMIG 

* OMIG 



dobiaran-y 



> 



UT - 516A. 



V ) 







°* d * 



i 34 • 1*634 — ** — £ b 7 

3 V ** 3 ’ « - 0.25 s 

36 - **36 ^ ** 330 0,25 , 

I 37 * *<*7 ^ y aK o ,25 

1 38. R638 mB y 430 0,25 

1 39. R64o w “~ T ^30 o ,25 

40 ‘ R64 ’ ^ * 0.25 

1 41. R64 2 “ *■* o.*5 

>, 2 . R64 3 5,6S °.45 

43. K644 „. t%l 100 

44. 1.645 l!LT ““ 

45. H646 ™ tttl ^ 

0,25 



0,^5 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 



Potono Jonetry. 



Rodzaj 



1 . Pr601 

2. Pr602 

3 . Pr603 

4. Pr604 



■wjGlovy 

v?Gl.nastaw. 

v^Gl.naotaw. 

w^l.nastaw. 



Prias 

TVP115 

TVP114 



0,2 TELPQli liniowy 
O.t TPLPOQ 
O.t TELPOb liniowy 
0,t TELPOD lint 0wy 





CERAD 

ELUA 
ELWA 
CEP. AD 
CERAD 
MIFUac 
KIFLEX 
CERAD 
Mil* LEx 

MXFU5X 
CERAD 
ELWA 
ELUA 
ELWA 
CERAD 
CERAD 
CERAD 
CERAD 
2 Hi FLEX 

ELWA 
CERAD 



ELWA 



ELWA 



HI FLEX 

CERAD 



Rodaa j 



*eEoj® 

aelwcje 



I*o* 

I*oa 



1 






OMXG 

OHIO 

OKIG 

OHIO 

OMXG 



1. Pi-701 



TVVHl* 



OMIG 



1. C701 

2. C702 ^ 1X 

3. C703 0U/D « 

4. C704 f.rro.l.*, KF 2 f tvp ^ 

5 . 0705 Kr„ typ lx 

6 . C706 olektrol. qi^ 

7 . C7Q7 n»liui Kso_ ^ 

8 « C708 mllta KSO-i 

| 9 . C709 nilka USO-i 

: 10 . 07*0 eloktroi. 04 /g 

| 11 . C7H ferroelek. KEPT typ ix 

1 12. C715 f erroelek. KSTi typ XX 

$ -, 3 . C716 mika K.SO -1 

| 14. C717 ferroalok. KFPf typ XI 
15. C 718 olektrol. 04/U 

‘4 1 6, C71 9 polios tr. KSE 

\ C720 ferroalek. KFPX typ XX 

‘ 18 . C 722 elektrol. 04/U 

\ -19,, C724 olektrol. 04/U 

i 20. C727 forroelek. KF*f typ X 
i 2l # C726 talk* 1CSO-1 

\ 22 . C727 poliestr. KSE 

^ 23 C729 a lak.tr ol . 04/U 

\ 24 C729 farroolek. KFPC typ 

‘ C730 olek.tro!. 04/U 



OMIG 



OKIG 



CY.it AD 

ELUX || 

ELM A. k 

CEUD 

clalxd |L 

ELM A. l. 

KXVUX B 
klflex. B 
MIFLEX B 
ELVtw 

cxaxD I 

CY.kAD V 
2 KCFLEX 1 
CEltAB 
ELVX 

20 MIFLEX 
CEkAD 
ELVX 
elma 
CEIUD 

2 MIFLEX 
20 MIFLEX. 
ELV A. 



OMIG 



O*0LG 

OMIG 

OMXG 

okig 

OMIG 
OHIO 
OKIG 
OHIO 
OKIG 
OMIG 
OMIG 
OHIO 
OMIG 
OMIG 
OMIG 
, OMIG 
5 OMIG 
* OMIG 



EU{\ 






M6*. 



fcLV* 
EL* a 

ceuad 

eewa 



lcnj7-ni.it 

‘Cul'aoji M 



1, TQOl 



Diody 



Obudova. 



D801 



cqiPUo 



Ilod^iaJ 



’Uwagl 



R801 n 
R802 i 
R803 

r804 

R805 

R806 

R307 

R808 

r 809 
, n8io 
. SlStl 

. R® 12 
j. R813 

4. '■’•S' 4 

5. « 815 

A. RSl6 



2M 

402K 

402K 



0 » 5 \ ovelg 

°»5 1 OHIO 

1 1 OMIG 

200K. 0,5 i OHIG 

200K. 0,5 1 OMIG 

AOOK 0,5 t OMIG 
20K. 0,5 1 OMIG 

20K 0,5 1 OMIG 

5,6K 0,5 5 OMIG 

V7 0,25 5 OMIG 

100 0,25 5 OHIO 

0,5 5 OMIG 

15 *• 0,5 5 OMIG 

300 0,25 5 OMIG 



RMG 





in- _ 516A 



UweL i? i 



pot®' 



MI FLEX v | 

MI FLEX j 

MI FLEX 

MIFLEX d ob J 

Ml? LEX 1 

MIFLEX l 

MIFLEX dofcj 

MIFLEX 

MIFLEX 

MIFLEX 

MIFLEX 

MIFLEX dob, 

MIFLEX 

CERAi) 

CEilSJi 

CERAD 

CLRA.D 

ELBA 

ELWa 

ELBA 

EL* A 



h^k-o 16 ' 02 

5^r 

jacsE- 018 ' 

kEse-oiS- 02 ^ 

Mis-** 8 - 02 * 

U^ 8 - 02D 

&SE 

ICS® 

KSE 

ESS 

ecb 

TCPp.11750-^ 

TCPp8 .N75°- l0< 

*750-1°' 

^Pps-NV? 

04/0 

04/° 

04/° 

04/U 

04/0 

^a-018-0^ 

^B.018-020 

rttSB-0‘8' 0 ^ 

>(KSB- 018 " 02 



P oU«»* r * 

poli«* tr# 

poli®* tr# 

p olI» atr# 

poli®* fcr ’ 
poii*" tr ' 
poli® atr * 
p oli0 fltr * 
p *U*» W ' 
oora* 0 - 

try n.o0r- 

tr y*«o® r - 

e l«Mtrol. 

# l«Ktrol. 

eioktrol* 

eiektrol* 

alektrol* 

poll**"* 

p oli«® fcr * 

pOli« atr * 

poii®* tr< 



10 u 
1 * 

o,33 u 
0,15 u 

0,068u 

0,022u 



ELWA 

MIFLEX 

miflex 

MIFLEX 

MIFLEX 





oot« 3w 



- 516A, 



Pr 

r odx n J w 



15. R 915 
' 6 - R916 

17. U918 

18. R 919 

19. R920 

20. R921 

21. R922 

l 22. R923 
1 23. R924 
I 24. R923 



OMXG 

011X0 

OHIO 

OHIO 

OHIO 

OHIO 

OMXG 

OMIG 

OMIG 

OMXG 



CEMI 

CEMI 

CEMX 



D iociy 



O fcudova 



Pr9°1 M^GXOvry 



PR1&DX0R1 

\ 2* Pt 902 wpglony 

V, 3. Pr903 -w^ei.warBt. TYP114 

5 4. Pr904 w^gl.warst . TVP114 

*.+ Pr905 *9cl.*arst. TVP114 



^*2K 0,1 TELPOD : 

10K °»1 TELPOD 

*1»7K 0,1 TELPOD 



OMXG 

omig 

OMXG 

OMXG 

OHIO 

OHIG douio 

OMXG 

OMXG 

OMXG 

OMIG 

OHIO 

OMIG 

OMXG 

OMIG 



Uwagi 



gohcm 



1 „ C901 f errOBlBk.. KFPf typ IX 47 n 25 

2. C902 f«rro«leX. KFPf typ XI 47 n 

3. C903 Blftktrol. 04/U 47 u 16 

4. 0904 f«rroal«k. KFPf typ II 47 n 25 

•S. C905 aleUtrol. 04/U 47 u 16 

6. C906 tryiacoer. TCPps-10d-H47 3-10p 250 

7 C907 aeraa. ^CP 27p 250 

o CQ08 tryra. c«r. TCPps~10d-U750 6-25p 250 



CERAD 
CHI AD 
ELK A 
CERAD 
ELK A 
LhR AD 
10 C Ell AD 
CUR AD 





elva. 
ceraq 
1 0 CEtt/tf, 






m: - 516/Y 






1 - s , 



Lp. 0**\tv C x. 

n» 

" ohf i» , 



s Pi« •lemantAv 

i-e.oz odohylania pozlomer.o . 

R — j Tyi , p „ d . 



3 . T1003 

4, T1004 
3* TI 005 

i 6. T 1006 
7* TIO 07 

8. TIOO 8 
9. TI009 
10. T1Q1Q 
| 11. TIOII 

i 12. T1012 



S1 n ~^ Tt 
S1 n ~P-n T . 

S1 n-P-n 1 

Si n- p _ n 
Si n-p- n 

Si a«p„Q 

Si n~jw n 
Si a— p— a 
Si p.p. n 
Si n»p>Q 
Si n~p_ n 
Si n-p_n 



TO-, a BFP 5Z0 V C 

To-ia BFp^acrr ( 

’ r °~ J ' 8 BFP520V 
TO -'a BFPsaov 
To-ia BFPjaov 

TO-ia BFT» 5 acrj 
TO- 18 BFP259 

10-18 BFP259 
1 TO-ia BFP259 

a T0 - 18 BFPi59 

Q TO- 18 BFP 259 

" n TO-18 BFP259 



CEMI 
CEMI 
CEKL 
CEMI 
CEMI 
CEMI 
CEMI 
CEKt 
CEMI 
CEMX 
> CEMX 

9 cemi 



Oznaoz, 

na 

aohora. 



DIOOI S: 
D1002 s 
D1003 s 

DIOOU J 
. D1005 

# D1006 

. D1007 

D1008 
3 , D1009 

0 . » 1° 10 
1. D1011 

,2. D 1012 



Rodzaj 

Si Zener 
Si Zener 



Si Zener 
SX Zener 

s i z «n«t 
Z ene r 



BZP611C13 CE> 

BZP511C13 CE 

BA.YP95 CE 

BMP93 Cl 

BA.YF 95 C 

BA.YP93 1 

BA.YP95 
BA.YP 95 
BZPg u C22 
BZP611C22 
BZP6HC13 
BZP 61 1C13 



CE>U - ** W o **P. 

CB-tl W i. v . 



CEMI lub Inna. o nep.^i 

CEMI lufe o nap.22 1 

CEMI o nap *131 

CEMI luis inaa e ^,.,31 






RT - 5i6a 



omo 

OHIO 

OHIO 

omio 

OMIG 

OHIO 



33. RI037 

3^. 11103a 

37 . Rioiio 

38. Hio4t 

39. R104a 

40. RioU 3 

4 1. R 1044 

42. R1045 

43. R1046 

44. R1047 

45 . R1048 

1 46. R1049 
j 47. RIO 50 
j 48. R 1030 
1 49. R1032 



K 

’“’‘tax v 

"‘tu , 

tt *otal 

metal 

“®tal 
m«tai 
m»tai 
metal 
metal 
metal 
metal 
metal 
metal 
tnetal 



orac 

OMIG 

OHIO 

OHIO 



omio 

OHIO 

OHIO 

OHIO 

» omo 

5 OttlG 

5 OMIO 

3 OMIG 

5 OHIO 

3 OHIO 



OHI.G 

OMIO 



OHIO 

OMXG 



OMIG 



OMXG 



OMXG 

o?ug 

cmig 






PrIOOl »?fjl.war8t. TVP114 
Pr-1002 w$el.varat. TVP114 
Pr1003 v<pgl.varet. TVPH4 
Prl 004 'HfGl.warst. TVPII5 



OMXG 

OMIG 



TELPOD 

TELPOD 

TELPOD 

TELPOD 



li.ai.ovy 

linlowy 

linlovy 

Lialowy 



OMIG 



OMIG 



OMXG 

OMIG 



OMIG 





Tlioi 

2 - Tito* 
3 * T 1103 

4. Tl 104 

5 . TII05 

6. T1106 



BFP 5 A 9 V cam 

BCP 177 A. CEMX 

BFP519V CEMX 

2M2904i XjapQ 

BFP259 ceh: 

BFP259 OEM 

2 H 2904 X Xmi 



«rc?p 8 

-rci’p 9 



Oznaoz 

na 

achom. 



jOCS ^*" 0 

TC^P 8 " 

•XCPP 25 " 

KCP 



DllOt 
Dll 02 
D1103 
D1104 

D1105 
, 151 106 
a D1107 

. D110B 

I. D1109 
DU 10 



BMP 95 CEMX 
BJLYP95 CEMX 
BA.TP 95 CEMX 
BITC593 CEMX 
BXP401-600 CEMX 
BYP40 1-600 CEMX 
BYP401-600 CEMX 
BAYP 95 CEMX 
BAYP93 CEMX 

BA.YP 95 CEMX 



RotfzaJ dzial. 



duoent 



pojedynozy irxi» z 



■JXAC**' 




UCY74QO 



» o,as a onto 

a,2K 0,25 5 omiq 

a* ax. o,X5 5 OHIO 

0,25 5 OHIO 

^30 0,25 5 OHIO 



OMIG 

OMIG 



Owaai 



**1%5 

T 



**8l« 



OMIG 



Ro<3a%^ 



aohom 



OMIG 



1 1. Cl 101 XFPf typ II 

\ 2. Cl 102 KFPT typ II 

! 3 . ci 103 04/u 

\ 1*. Cl 104 04/U 

\ j t Cl 105 USE-01 1-02 

\ 6 . C1106 KCP 

4 7 . Cl 107 HKSE-018-02 

« s. ciioa Mstsfi-oia-oa 
1 9 . Cl 109 o4/u 

| 10. C1110 KCP 

s 11 , C1111 KSF.041 

’l2.C11 12 1CSF-041 

| 13 . C1H3 *80-1 
!i 4. cm 1 * &sr- 041 
\ 13. C1115 KSF-Q41 

! C1116 04/U 



OMIG 



7 a ** CERu> 

7 u cerad 

47 u 16 ELVA 

47 u 16 EU4. 

22 nF 160 20 HlFltl 

1 , 3p 250 10 MIFUSX 

0,22 u 100 20 KLFiUSX 

0,22 u 100 20 HIFUSX 

22 v» 16 £L\iA. 

ia P 230 10 CEilAU 

4,7 a 2500 20 HIFLEX 
4,7 n 2300 20 MIFUx 
150 p 230 3 NIPl®- 

• 4,7 a 2300 20 MIFLEJ 

. 4,7 a 2300 20 mifije 

100 u 6,3 ELMA. 



OMIG 



OMIG 

OMIG 

OMIG 



atyrorX«ko, 
■tyrof lek» 
©lektrol. 





U T1201 Sl & 
a. Tiaoa st * 
3. T1203 Si s 

4« T1204 St , 

5. T1203 31 

6 . T1206 Si 



W>5^9V 

BCP\073 

WVP-620 



D1201 SI vya»xu*p. 

D1202 St proat. 

D1203 Si Vys.nap 



l*UA 

3TP40%-600 C1&4X 
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